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Cien. Efficia DFM100 klient!

Uzn&mums Philips ir noteicis, ka 866199 Efficia DFM100 defibrilators/monitors var uzradit kludainu radijumu par
zemu akumulatora uzlades Iimeni, ko izraisa sprieguma I&ciens akumulatora ievieto3anas vai iznem3anas laika. Ja
lietotaji uzskata, ka DFM100 akumulatora jauda nav pietickama, $is kludainais radijums var kavét terapiju vai
terapija var netikt nodrosinata. lerice ar $adu kliimi neveiks arf akumulatora uzladi.
Philips 10dz klientiem parbaudit un apstiprinat, vai akumulatora stravas mérierice un akumulatora statusa radijums
ekrana pareizi uzrada pilnu akumulatora uzlades ITmeni p&c ievieto3anas. Klientiem ir arT japarbauda, vai gatavibas
lieto$anai indikators uzrada, ka izladéts akumulators tiek ladets vienmer, kad akumulators tiek ievietots. Jebkadi
nepiecieSamie ieri¢u remontdarbi, kuru laika tiks novérsta klime FCO86100228, tiks veikti bez maksas.
ST pazinojuma mérkis ir:

e aprakstit problému un darbibas, kas javeic, lai mazinatu risku pacientiem;

e aprakstit darbibas, ko izplanojis Philips, lai labotu problému.

Sajﬁ dokumenta ir ieklauta svariga informaicija par to, ka labot identificetas ierices
Liudzu, izskatiet $o informaciju kopa ar visiem darbiniekiem, kuriem jaiepazistas ar tas saturu.

Nakamajas lappus@s ir sniegta informacija, ka konstatét ietekmétas ierices, un noradijumi par veicamajam
darbibam. levérojiet pazinojuma sadala ,, KLIENTA/LIETOTAJA RICIBA” sniegtos noradijumus.

Ja Jums ir jautajumi par 3o pazinojumu vai nepiecie$ama papildinformacija vai atbalsts, 1Gdzu, sazinieties ar savu
vietgjo Philips parstavi
SIA “Arbor Medical Korporagija”, talr. +371 67620126, e-pasts arbor@arbor.lv
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IETEKMETIE
IZSTRADAJUMI

Izstradajums: visi Philips Efficia defibrilatori/monitori (modela numurs
866199), kas raZoti pirms 2020. gada 30. marta.

Ietekmgtas valstis: visa pasaule, izpemot ASV un Kanadu

PROBLEMAS
APRAKSTS

Uzn&mums Philips ir noteicis, ka 866199 Efficia DFM100
defibrilators/monitors var uzradit kliidainu radijumu par zemu akumulatora
uzlades Iimeni, ko izraisa sprieguma l€ciens akumulatora ievieto$anas vai
iznemsSanas laika.

IESPEJAMAIS RISKS

Sis kliidainais radijums var biit par iemeslu terapijas aizkavei vai
nenodro$inasanai, ja lietotdji uzskata, ka DFM100 akumulatora jauda nav
pietiekama. lerice ar $adu klimi neveiks arT akumulatora uzladi.

KA NOTEIKT
IETEKMETOS
IZSTRADAJUMUS

Philips Efficia DFM100 mode]a numurs ir noradits uz primaras etiketes
ierices apak§dala
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KLIENTA/LIETOTAJA | Philips liidz klientiem parbaudit un apstiprinat, vai akumulatora stravas
RICIBA merierice un akumulatora statusa radfjums ekrana pareizi uzrada pilnu
akumulatora uzlades limeni péc ievietofanas. Ka noradits lietofanas
instrukcija, izpildiet talak sniegtos noradijumus par turpmiko vartibu
parbaudi.

1. darbiba. Parbaudiet akumulatora limena raditaju

Lai parbauditu litija jonu akumulatora atlikugo jaudu, kad tas nav ievietots
Efficia DFM100 iericg, nospiediet akumulatora stravas mérierici, kas
atrodas uz akumulatora gala preti akumulatora izcilnim. Katra nemainigi
dego3a zila lampina norada aptuveni 20% uzladi. Mirgojosa zila lampina
vistalak no pogas norada, ka akumulatora uzlades Iimenis ir parak zems, lai
padotu defibrilacijas izladi un tas pirms lieto$anas ir jauzlade.
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2. darbiba. Parbaudiet akumulatora statusu
Stravas indikatori atrodas Efficia DFM100 priek3gja panela augseja labaja
stirl. Ja akumulators ir ievietots, akumulatora ikona norada atlikuso

uzlades Itmeni. Akumulatora
statuss
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Akumulatora uzlades limenis:
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Nav Zems Atlikusi 2z Atlikusi = Atlikusi > Atlikusi
akumulatora akumulatora <40 % 40%-<65% 65%—<90% 90 %
Tmenis*

Klientiem ir arf japarbauda, vai gatavibas lieto§anai indikators nerada
mirgojo3u sarkanu X, kam seko periodiska dzirdama smalka pikstosa
skana.

3. darbiba. Parbaudiet gatavibas lietoSanai indikatoru

Gatavibas lieto3anai indikators atrodas ierices priek3pusé, labaja augséja
dala. Tas norada terapijas piegades funkciju statusu, izmantojot talak
redzamos apzimé&jumus.
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KLIENTA/LIETOTAJA
RICIBA
(Turpinajums)

Mirgo smilSu pulkstenis

Norada, ka ierices clektriskas stravas
trieciena, kardiostimulacijas un EKG
funkcijas ir gatavas izmanto3anai. Pieejama
akumulatora jauda ir pictickama ierices
darbibai.

Mirgo sarkans “X”, un
regulari ir dzirdama
Cirkstona

Norada uz kadu no §iem stavokliem:

* zems akumulatora Iimenis, akumulators
neladg;

*  nav uzstadits akumulators, ierice darbojas
tikai ar mainstravu.

Mirgo sarkans “X” bez
regularas &irkstonas

Norada uz zemas akumulatora jaudas stavokli,
bet akumulators pa$laik tiek 1adéts. Ierici var
izmantot, tomér tas darbiba tikai ar
akumulatoru ir ierobeZota.

Vienmérigi deg sarkans
*X”, un regulari ir
dzirdama &irkstona

Norada uz konstat&tu kritisku klomi, kas var
nepielaut defibrilacijas terapijas,
kardiostimulacijas vai EKG ieguves
nodro§inasanu.

Vienmerigi deg sarkans
“X" bez regularas
&irkstonas

Norada, ka nav pieejama jaudas vai ka ierici
nevar ieslégt. Ja p&c elektroenergijas padeves
atjauno$anas indikators atkal ir redzams ka
mirgojoss smildu pulkstena simbols, ierice it
gatava lieto3anai.

lerici var drosi lietot un to var turpmak izmantot, ja iepriek3 minétie

indikatori ir pareizi.

Ja konstatejat ierici, kurai indikatori nav pareizi, partrauciet tas

2020. gada 8. septembris

ekspluataciju un sazinieties ar Philips, lai pieprasttu servisu. Jebkadi
nepiecieSamie ierT€u remontdarbi, kuru laika tiks noversta klime
FC086100228, tiks veikti bez maksas.

Lai apstiprinatu T pazinojuma sanemsanu, lidzu, aizpildiet klienta atbildes
veidlapu un nosiitiet to

SIA “Arbor Medical Korporacija”,

e-pasts arbor@arbor.lv, talr. +371 67620126,

PHILIPS PLANOTAS | Jebkadi nepiecieSamie ieridu remontdarbi, kuru laika tiks novérsta klime
DARBIBAS FCO086100228, tiks veikti bez maksas.

PAPILDINFORMACIJ |Ja Jums nepiecielama papildinformacija vai atbalsts saistiba ar %o
A UN ATBALSTS pazinojumu, liidzu, sazinieties ar savu viet&jo Philips parstavi

SIA “Arbor Medical Korporacija”, talr. +371 67620126, e-pasts
arbor@arbor.lv
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Klienta atbildes veidlapa attieciba uz CIL86100225A

Klienta ID
Kontaktpersonas vards,
uzvards

Talrupa numurs

E-pasta adrese

Iestades nosaukums

Iela

Pilséta, novads, pasta indekss

Valsts

KLIENTA APSTIPRINAJUMS

Es apstiprinu, ka personals, kas varétu izmantot Efficia DFM100, ir sanémis informativo véstuli
klientam CIL86100225A, ir to izlasijis un izpratis tas saturu.

Paraksts: Datums:

Nositiet aizpildito un parakstito veidlapu
SIA *Arbor Medical Korporacija” e-pasts arbor@arbor.lv talr. +371 67620126
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