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Steidzams nozares paziņojums par drošību 
NIM TriVantage™ EMG endotraheālo caurulīšu modeļu numuri 

8229706, 8229707, 8229708, 8229736, 8229737 un 8229738 
Atsaukums 

2023. gada novembris 

ES ražotāja vienotais reģistrācijas numurs (SRN): US-MF-000023264  

Medtronic atsauce: FA1369 

Cien. klient! 

Šīs vēstules mērķis ir sniegt informāciju par to, ka Medtronic atsauc konkrētas NIM TriVantage™ EMG 
endotraheālās caurulīšu sērijas. Šis atsaukums tika ierosināts, jo tika saņemti ziņojumi, kuros klienti norādīja, ka 
NIM sistēma radīja troksni, novadījumi izslēdzās, radās augstas pretestības problēmas vai nervu uzraudzība tika 
pārtraukta / notika ar pārtraukumiem.  

Iespējamais apdraudējums veselībai 
No 2023. gada 5. oktobra uzņēmums Medtronic ir saņēmis 87 sūdzības par iespējamo veselības apdraudējumu, jo 
ierīcei ar konkrētām sērijām pasliktinājās funkcionalitāte vai tā tika zaudēta (skatiet A pielikumu). Iespējamie 
apdraudējumi var radīt neuzraudzītu ekstubāciju, ārstēšanas aizkavi vai atcelšanu vai disfoniju, disfāgiju, dispnoju 
vai iespējamos nervu bojājumus. Medtronic reģistros ir norādīts, ka Jūsu iestādē, iespējams, ir vismaz viens no 
ierīču sēriju numuriem, kas norādīti A pielikumā. 

Darbības 

• Nosakiet, atšķiriet un izolējiet krājumos pieejamos ietekmētos izstrādājumus. Ietekmēto sēriju numuri ir 
uzskaitīti A pielikumā. Atgrieziet ietekmēto izstrādājumu no Jūsu neizmantotiem krājumiem 
uzņēmumam Medtronic. Norādījumi par to, kā atgriezt šo veidlapu un visus ietekmētos izstrādājumus 
uzņēmumam Medtronic, ir pieejami klientu apstiprinājuma veidlapā CAF. Vietējais Medtronic pārstāvis 
var palīdzēt Jums ar atgriešanu. 

• Pat ja jums nav ietekmētā izstrādājuma, aizpildiet un atgrieziet klientu apstiprinājuma veidlapu.  

Regulējošās informācijas paziņojums: 
uzņēmums Medtronic par šo rīcību ir informējis Jūsu valsts kompetento iestādi. 

Lokāla kontaktinformācija: 
Mēs atvainojamies par visām šīs problēmas radītajām neērtībām. Mēs esam apņēmušies garantēt pacientu 
drošību un pateicamies par tūlītēju reaģēšanu uz šo problēmu. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo vēstuli, sazinieties 
ar vietējo Medtronic ENT pārstāvi: aleksandrs.fjodorovs@medtronic.com  
Ar cieņu  Andrius Grigosaitis 

Pielikums(-i). 
 A pielikums – Ietekmēto izstrādājumu saraksts: 
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A pielikums. Ietekmēto izstrādājumu saraksts 

Izstrādājumu klāsts:   

Izstrādājumu 

nosaukumi 

Izstrādājuma 

numurs 

Sērijas numurs 

EMG TUBE 8229706 

NIM TRIVANTAGE™ 

6.0MM ID 

8229706 0225750658 0225785080 0225785081 0225785083 0225785085 

0225785587 0225787473 0225892912 0225894523 0225904858 

0225974682 0225998102 0225998104 0226099513 0226121951 

0226130941 0226227428 0226246448 0226246716 0226253848 

0226258673 0226276006 0226294121 0226299303 0226299304 

0226321727 0226350207 0226604403 0226628515 0226648757 

0226684520 0226718176 0226745452 

EMG TUBE 8229707 

NIM TRIVANTAGE™ 

7.0MM ID 

8229707 0225784378 0225784379 0225784380 0225784381 0225784382 

0225784383 0225784384 0225784385 0225785406 0225785407 

0225785408 0225785410 0225787474 0225798573 0225803180 

0225805468 0225805470 0225809609 0225809610 0225809612 

0225824531 0225825616 0225828951 0225832074 0225832077 

0225841439 0225841440 0225846915 0225846916 0225848733 

0225848733 0225848736 0225848738 0225849141 0225869998 

0225870000 0225877834 0225877835 0225886691 0225915233 

0225915542 0225921185 0225929260 0225929261 0225932768 

0225934163 0225952300 0225952301 0225956683 0225962826 

0225965501 0225965502 0225965503 0225972240 0225980517 

0225983909 0225983910 0225994033 0225994034 0226003805 

0226004326 0226012343 0226012345 0226020502 0226020503 

0226020788 0226030091 0226030095 0226030100 0226043357 

0226057364 0226057365 0226057748 0226057749 0226079291 

0226084995 0226086007 0226086011 0226086014 0226086015 

0226097641 0226102998 0226112818 0226115170 0226119539 

0226121428 0226124551 0226124551 0226130050 0226130051 

0226130055 0226139423 0226144158 0226144159 0226144160 

0226144161 0226144162 0226149512 0226150740 0226157390 

0226157394 0226166003 0226166004 0226166728 0226166730 

0226177144 0226177145 0226177545 0226177687 0226177688 

0226177689 0226185843 0226186007 0226194910 0226201784 

0226203121 0226209733 0226232159 0226232540 0226246722 

0226252324 0226276007 0226278505 0226279176 0226300072 
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0226300073 0226321734 0226321735 0226337995 0226337996 

0226350218 0226352415 0226352807 0226352808 0226376135 

0226385562 0226389384 0226389651 0226397416 0226398799 

0226398929 0226406353 0226406354 0226406370 0226406372 

0226429408 0226429410 0226441448 0226452151 0226455033 

0226455044 0226490525 0226490808 0226512177 0226520885 

0226522308 0226537201 0226537203 0226549613 0226553472 

0226564997 0226564998 0226564999 0226579984 0226591832 

0226601698 0226618838 

EMG TUBE 8229708 

NIM TRIVANTAGE™ 

8.0MM ID 

8229708 0225785421 0225785422 0225785423 0225785424 0225785425 

0225785466 0225785467 0225785468 0225787472 0225809611 

0225975149 0225998251 0225998253 0226004208 0226004209 

0226086712 0226121950 0226130937 0226130938 0226130939 

EMG TUBE 8229736 

3PK NIM 

TRIVANTAGE™ 

6MM 

8229736 0225998248 

  

EMG TUBE 8229737 

3PK NIM 

TRIVANTAGE™ 

7MM 

8229737 0225908183 0225908184 0225908185 0225908326 0225908327 

0225908328 0225908329 0225908330 0225908332 0225908334 

0226103711 0226177141 

EMG TUBE 8229738 

3PK NIM 

TRIVANTAGE™ 

8MM 

8229738 0225785470 
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