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Kundeninformation /
Customer information

betreffend / concerning

| bestimmte Doppelantriebe der Firma
limoss GmbH & Co. KG
Typ MD200

Datum / Date: 2019-08-14

Certain double drives from the company
limoss GmbH & Co. KG
Type MD200

Absender und Kontaktinformation / Sender and contact details:

Hermann Bock GmbH
NickelstraRe 12
D-33415 Verl, Germany

Klaus Bock

Geschiftsflihrer / Sicherheitsbeauftragter MP
General Manager / Safety Officer

Phone +49 [5246] 9205-0

Fax +49 [5246] 9205-25

mailto: sicherheit@bock.net
www.bock.net

Adressat:

Betreiber (Sanitdtshauser und Pflegeeinrichtungen)
und Kunden, die Bock- Pflegebettenmodelle mit Dop-
pelantrieben der Firma limoss GmbH & Co. KG

Typ MD200 erhalten haben.

Target group:

Health care supply stores and nursing homes, custom-
ers who received Bock nursing care beds with the dou-
ble drives from the company limoss GmbH & Co. KG
type MD200.

Identifikation der betroffenen Medizinprodukte:

Betroffen sind Pflegebetten der Firma Hermann Bock

GmbH. Einige Pflegebetten werden mit Doppelantrie-
ben der Firma limoss GmbH & Co. KG Typ MD200 aus-
gestattet.

Lieferdatum: 01.01.2012 bis 31.05.2013
Herstelldatum: 01.01.2012 bis 22.01.2013

Die Angaben befinden sich auf dem Doppelantrieb (Ty-
penschild).

| Delivery date: 01.01.2012 to 31.05.2013

Affected medical products:

Concerned are nursing care beds from the company
Hermann Bock GmbH. Some nursing care beds are
equipped with double drives from the company limoss
GmbH & Co. KG Type MD200.

Manufacturing date: 01.01.2012 t0 22.01.2013
This information is available on the double drive as
type plate.
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Details der betroffenen Produkte und empfoh-
lene SicherheitsmaBnahme(n)

Details on the affected products and recom-
mended safety measures

Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden hat
flir uns oberste Prioritdt. Obwohl bisher nur eine Re-
klamation bekannt ist, hat die Firma Hermann Bock
diese vorbeugende Mafnahme eingeleitet.

Die Platine des beschriebenen Doppelantriebs ist mit
einer Diode ausgestattet, die die Notabsenkungsbatte-
rie vom parallel angeschlossenen Netzteil trennt. Es
kann in Einzelfallen zu einem Defekt dieser Diode und
einer damit verbundenen Zerstérung der Notabsen-
kungsbatterie kommen. Bei einem Ausfall der Diode
liegt die Versorgungsspannung an der Batterie an,
wodurch es nach kurzer Zeit zur Zerstdrung und einer
damit verbundenen Hitzeentwicklung im Bereich der
Batterie kommen kann.

Bei den Doppelantrieben des Typs MD200 erfolgt im
Anschluss an die Produktion eine 100% Kontrolle. Ein
Defekt dieser Diode ist nach unseren bisherigen Er-
kenntnissen daher sehr unwahrscheinlich.

Dennoch empfiehlt die Hermann Bock GmbH als zu-
satzliche SicherheitsmalRinahme, die Batterie fiir die
Notabsenkung der Riickenlehne abzukiemmen. Dafiir
ziehen Sie die Batterie aus dem Batteriefach und tren-
nen anschlieRend die Batterie vom Kontaktstecker:

Die Notabsenkung der Riickenlehne ist chne Batterie
zwar nicht mehr elektrisch méglich, die Notabsenkung
kann im Notfall jedoch mechanisch durchgefiihrt wer-
den.

Die mechanische Notabsenkung wird in einer ergén-
zenden Information zur vorhandenen Bedienungsan-
leitung beschrieben (Seite 15a). Die ergdnzende Infor-
mation wird lhnen als Anlage dieser Kundeninforma-
tion zur Verfligung gestelit.

Fiir den Fall, dass die elektrische Notabsenkung in der
vorliegenden Anwendungsumgebung bzw. im konkre-
ten Anwendungsfall von zentraler Bedeutung ist, wird
als alternative KorrekturmafRnahme ab Mitte Oktober
2019 (Kalenderwoche 42) ein kostenloses Nachriistset

The safety and satisfaction of our customers are our
topmost priorities. Although only one claim has been
registered, the company Hermann Bock is carrying out
the present preventive measure.

The circuit board of the described double drives is
equipped with a diode, which disconnects the emer-
gency lowering battery from the parallel connected
power supply. In individual cases it could come to a
defect of this diode, and therefore to a damage of the
emergency lowering battery. In case of a failure of the
diode, the supply voltage meets the battery, which af-
ter a short time can lead to a damage of the battery
and to heat development in that very area.

The double drives type MD200 are subjected to a
100% control after the production. Based on our find-
ings a damage of these diodes is very unlikely.

Nevertheless, Hermann Bock GmbH recommends as
an additional measure of safety to disconnect the
emergency lowering battery for the backrest. In order
to do this, you pull off the battery from the battery
case and disconnect the contact plugs:

The emergency lowering of the backrest is without the
battery not electronically possible but it can be carried
out mechanically.

The mechanic emergency lowering is described in an
additional information to the existing user’s manuals
(page 15 a). The additional information will be availa-
ble as an annexe to this customer information.

In case, that the electronic emergency lowering is of
essential meaning for the use environment, respec-
tively for the particular case of application, a gratis
retrofit kit can be offered as a corrective measure
from mid-October 2019 (calendar week 42).
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angeboten. Die Nachriistung kann vom Kunden selbst
vorgenommen werden. Bitte priifen Sie vor einer
Nachristung, ob Artikeinummer und Herstelldatum Ih-
res Antriebs mit den untenstehenden Angaben zur
Identifizierung der betroffenen Antriebe ibereinstim-
men! Sollte eine dieser Kennzeichnungen nicht tiber-
einstimmen, nehmen Sie keine Nachriistung vor.

Beim Nachriistset ist die Notabsenkungsbatterie mit
einer zusétzlichen Diode im Anschlusskabel der Batte-
rie abgesichert. Damit Sie bei Ihrem Antrieb des Typs
MD200 den entsprechenden Doppelbatteriehalter
nachriisten kénnen, erhalten Sie mit dem Nachriistset
die folgenden Komponenten:

1x Schraube (Torx T25)
1x Nachriistkabel

1x Batteriehalterung

Fiihren Sie zur Nachriistung die folgenden Schritte
durch:

1. Demontage der alten Batterie

Zum Demontieren der alten Batterie ziehen Sie diese
aus dem Batteriefach des Antriebs und trennen an-
schlieRend die Batterie vom Kontaktstecker.

74
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The retrofit can be done by the customer. Kindly check
before the retrofit, if the article code and manufactur-
ing date of your drives comply with the below men-
tioned indications of the effected drives! If one of the
indications does not comply, do not carry out a retro-
fitting.

The emergency battery of the retrofit kit is secured
with an additional diode in the connecting cable of the
battery. In order to enable the retrofit of the double
drive MD200 you receive the following parts:

; 1 x Screw (Torx T25)
1 x Retrofit cable

1 x Battery holder

Kindly follow the below mentioned steps for the retro-
fit:

1.Removal the old battery
To remove the old battery puli it out of the battery
case of the drive and disconnect it from the connect-

ing plugs.

2. Montage der Batteriehalterung

Zum Befestigen des neuen Batteriehalters mit der
Torxschraube nutzen Sie die vorgesehene Bohrung ne-
ben dem Batteriefach. Drehen Sie die Schraube mit ei-
nem Handschraubendreher fest. Es wird ein Schrau-
bendreher des Typs ,Torx T25” bendtigt. Achten Sie
darauf, dass die Schraube nicht zu fest angezogen
wird! Das Gehduse der Halterung darf sich nicht ver-
formen.

2. Assembly of the battery holder

To connect the new battery holder with the torx
screw, please use the designated drilling next to the
battery case. Fasten the screw with a hand screw
driver. You would need a screw driver type ,Torx T25". |
Pay attention that you do not fasten the screw too
tight. The casing of the holder should not deform.
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3. AnschlieBen der Batterien
SchlieRen Sie zwei 9V Blockbatterien an die Kontakte
des mitgelieferten Nachriistkabels an.

‘JI_J'!.

Stecken Sie die Batterien jetzt in den angeschraubten
Batteriehalter. Verbinden Sie den einzelnen Kontakt-
stecker des Nachriistkabels mit dem aus dem Antrieb
kommenden Kontaktstecker.

Der Antrieb wurde nun erfolgreich nachgeriistet.
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The motor is now successfully retrofitted.

| 3. Connection of the batteries
Connect two 9 V monobloc batteries to the contacts of
the provided retrofit cabie.

Put the batteries into the fastened battery holder.
Connect each cable plug of the retrofit kit with the
plugs coming out of the motor.
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| Identifizierung des Herstelldatums

Identification of the manufacturing date
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Diese Kundeninformation betrifft Doppelan-
triebe MD200 mit der Artikelnummer
450792/800.00453

Die KorrekturmaRnahme betrifft alle Antriebe,
die vor der 5. Kalenderwoche 2013 gefertigt wur-
den

Das Herstelldatum erkennen Sie wie foigt:
Date: FCWQ03 = Herstelldatum des Antriebes
E=2012, F=2013, CW = Kalenderwoche

Die KorrekturmafRnahme sollte fiir alle Antriebe
mit der folgenden Kennzeichnung durchgefiihrt
werden:

- ECWO1 bis ECW52

- FCWO01 bis FCW04

Art. Nr. / Part no:
(limoss GmbH & Co. KG/ Her-
mann Bock GmbH)

Herstelldatum /
Manufacturing date

This customer information is related to the
double drive MD 200 with the article code
450792/800.00453
The corrective measure concerns all drives
that have been produced before the 5
calendar week 2013
You recognize the manufacturing date as
follows:
Date: FCW03= manufacturing date of the
drive
E= 2012, F= 2013 CW = calendar week
The corrective measure shoud be carried out
for the drives with the identification marking:
- ECWO01 bis ECW52
- FCWO01 bis FCW04
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In Abstimmung mit dem BfArM (Gesundheitsoberbe-
hérde in Deutschland) wurde folgende Verfahrens-
weise festgelegt:

Kunden, die den entsprechenden Antrieb verwenden,
sollten, je nach konkretem Anwendungsfall, eine der
beiden beschriebenen SicherheitsmaRnahmen umset-
zen.

SicherheitsmaRnahme 1: Kunden, die die Funktion der
Notabsenkung der Riickenlehne nicht benétigen und
Kunden, fiir die eine mechanische Notabsenkung der
Rickenlehne ausreichend ist

Die Hermann Bock GmbH empfiehlt, die Batterie als Si-
cherheitsma8nahme abzuklemmen. Die Notabsen-
kung der Riickenlehne kann im Notfall mechanisch
durchgefiihrt werden.

SicherheitsmaRnahme 2: Kunden, fiir die die elektri-
sche Notabsenkung der Riickenlehne eine zentrale
Funktion darstellt

Ab Mitte Oktober 2019 (Kalenderwoche 42) wird ein
kostenloses Nachriistset zur Verfiigung gestellt. Der
Kunde kann die Nachriistung selbst durchfiihren.

Unsere jetzigen Erkenntnisse zeigen, dass die Antriebe
mit dem Anschlusskabel ohne zusitzliche Diode sicher
und funktionstauglich sind. Darum ist es ausreichend,

wenn Sie die Antriebe bei der ndchsten wiederkehren-
den Inspektion, mégl. bis zum 30.09.2019, iiberpriifen.

Bitte kontrollieren Sie auch sdmtliche Lagerbestinde
auf Antriebe mit dem oben aufgefiihrten Herstellda-
tum.

bock”

In agreement with the BfArM (Health authority in Ger-
many), the following procedure has been set:

Clients who are using the corresponding drives, de-
pending on the application, should carry out one of
the described safety measures.

Safety measure 1: clients that do not need the emer-
gency lowering of the backrest and customers for
whom the mechanic emergency lowering of the
backrest is sufficient

Hermann Bock GmbH recommends to disconnect the
battery as a safety measure. In case of necessity the
emergency lowering can be carried out mechanically.

Safety measure 2: clients for whom the electronic
emergency lowering of the backrest is essential

From mid-October 2019 (calender week 42) a gratis
retrofit kit will be available. The client can carry out
the retrofitting.

Our present findings show that the drives without an

additional diode are safe and have a suitable function-
ality. Therefore, it is enough that you check the motor
with the next inspection, possibly until the 30.09.2019.

Kindly check also all your stock for drives with the
above mentioned manufacturing date.

! Weiterleitung dieser Kundeninformation

Transmission of thi§ customer information

Bitte stellen Sie in lhrer Organisation sicher, dass alle
Anwender der o.g. Produkte und sonstige zu informie-
rende Personen Kenntnis von dieser Kundeninforma-
tion erhalten. Sofern Sie die Produkte an Dritte abge-
geben haben, leiten Sie bitte eine Kopie dieser Infor-
mation weiter oder informieren Sie die unten angege-
bene Kontaktperson.

Bitte bewahren Sie diese Information zumindest so-
lange auf, bis die MaRBnahme abgeschlossen wurde.
Das Bundesinstitut fiir Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) hat eine Kopie dieser ,,Kundeninforma-
tion” erhalten.

Please make sure that all users in your organization
and other person who can come in contact with the
product are informed about this customer infor-
mation.

If the product has been sent to third parties, please
forward them this information or inform the contact
person about this notice.

Please keep this information, at least until the meas-
ure has been carried out. A copy of this customer in-
formation has been sent to the health authority for
drugs and medicines (BfArM) in Germany.

Kontaktperson/ Contact person:

Waus_ Bock

Geschaftsfilhrer / Sicherheitsbeauftragter MP
General Manager / Safety Officer

L

Hermann Bock GmbH
Nickelstrae 12 / D-33415 Verl, Germany
Tel.: +49 5246 920565 / Fax.: +49 5246 920525

l E-Mail: sicherheit@bock.net / www.bock.net
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