
Dati aktualizēti uz 30.12.2015.

Informācijas 

ievietošanas 

datums

Ierīces nosaukums Ražotājs Ražotāja ieteiktās darbības Drošības paziņojums Ierīces pieejamība Latvijā

30.12.2015. IDS-iSYS and TGS TA IDS France SAS Korektīvās darbības FSN IDS

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN ala purple eng

Recall receipt ala purple lv

ACIST Recall Form

ACIST Recall Letter 

FSN Nova T 200 eng

FSN Nova T 200 lv

30.12.2015. Certofix® Quattro B.Braun Melsungen AG Atsaukums
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

18.12.2015. Extension Device Maquet GmbH Korektīvās darbības FSN MAQUET
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

18.12.2015.
ADVIA Centaur; ADVIA Centaur XP _ 

ADVIA Centaur; ADVIA Centaur XP

SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS, Inc.
Korektīvās darbības FSN ADVIA

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama
Bayer Pharma AG

ACIST Medical Systems

Alamedics GmbH & Co. KG Atsaukums

Atsaukums

Atsaukums

30.12.2015.

30.12.2015.

30.12.2015.
BT2000 Manifold Kit, CPT2000 Manifold 

Kit

ala®purple

Nova T

Jersikas ielā 15, Rīga, LV-1003, Reģ.Nr. 90001836181, tālr.: 67078424, fakss: 67078428, e-pasts: info@zva.gov.lv

Informācija par medicīnisko ierīču ražotāju plānotajām korektīvajām drošības darbībām

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-IDS-20151230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-ala-purple-eng-20151230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Recall-receipt-ala-purple-lv-20151230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/ACIST-Recall-Form-20151230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/ACIST-Recall-Letter-20151230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Nova-T-200-eng-20151230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Nova-T-200-lv-20151230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-MAQUET-20151218.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-ADVIA-20151218.pdf


04.12.2015.
ABSORB Bioresorbable Vascular Scaffold 

System
Abbott Vascular Korektīvās darbības FSN Absorb

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

04.12.2015.
GYNECARE THERMACHOICE™ III 

Catheter
ETHICON, Inc Atsaukums FSN Gynecare

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

FSN Endo GIA

FSN Endo GIA VF

04.12.2015.

CPT`s (Custom Procedure Trays) 

containing BD PLASTIK Syringe, BD Oral 

syringe

ArcRoyal  Drošības pasākumi ArcRoyal Advisory Notice 
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

04.12.2015. MYLA BIOMERIEUX SA Korektīvās darbības FSN MYLA

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

nav zināms

04.12.2015. Dialog+ B.Braun Avitum AG Korektīvās darbības Drosibas pazinojums Dialog+
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

04.12.2015.
IntellaTip MiFi™ XP Asymmetric (N4) 

Curve 
Boston Scientific Corporation Atsaukums FSN IntellaTip

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

27.11.2015. haemospect, PS-DD00
MBR Optical Systems GmbH 

& Co. KG
 Drošības pasākumi Haemospect Advice

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

nav zināms

27.11.2015.

HeartStart MRx; M3535A, M3536A, 

M3536J, M3536M, M3536MC, M3536M2, 

M3536M4, M3536M5, M3536M6

Philips Healthcare Korektīvās darbības FSN HeartStart MRx

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

27.11.2015. Enzygnost Anti-VZV / IgG ; n/a / OWLT15
Siemens Healthcare 

Diagnostics Products GmbH
Atsaukums FSN Enzygnost

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

20.11.2015. Nova T ; Nova T 200, Nova T 380 Bayer Pharma AG  Drošības pasākumi FSN NOVA T
saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama
20.11.2015. ala octa Alamedics GmbH & Co. KG Atsaukums FSN ala octa

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

20.11.2015.
artus C. trachomatis Plus RG & LC PCR 

Kits
QIAGEN GmbH Korektīvās darbības FSN QIAGEN

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

13.11.2015. BARRIER® EasyWarm®
MÖLNLYCKE HEALTH 

CARE AB

UFSN BARRIER® 

EasyWarm®
UFSN BARRIER® EasyWarm®

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

13.11.2015.
InSync III Cardiac Resynchronization 

Therapy Pacing (CRT-P)
Medtronic Inc. Korektīvās darbības UFSN Medtronic

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

04.12.2015. Endo GIA Ultra Universal Stapler 12mm Covidien LLC Atsaukums
saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Absorb-20151204.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Gynecare-20151204.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Endo-GIA-20151204.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Endo-GIA-VF-20151204.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/ArcRoyal-Advisory-Notice-20151204.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-MYLA-20151204.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Drosibas-pazinojums-Dialog-20151204.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-IntellaTip-20151204.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Haemospect-Advice-20151127.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-HeartStart-MRx-20151127.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Enzygnost-20151127.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-NOVA-T-20151120.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-ala-octa-20151120.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-QIAGEN-20151120.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/UFSN-BARRIER-EasyWarm-20151113.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/UFSN-Medtronic-20151113.pdf


LeMaitre HHA

FSN NovaSil

FSN Single Lumen Embo

FSN ProcedurePakBD LV

FSN BD Plastipak Syringes_Eng

30.10.2015.
Amphirion® Deep PTA Balloon Dilation 

Catheter
Invatec S.p.A. Atsaukums UFSN Amphirion

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

Customer Letter Sydney IVF LV

FSN Sydney IVF LV

23.10.2015. Ventyo Korektīvās darbības Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

23.10.2015.
Measurement Cartridge, Rapidpoint 500 

(Mcart LAC)

SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS, Inc.
Korektīvās darbības FSN Rapidpoint 500

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

16.10.2015.

Torcon NB® Advantage Beacon® Tip 

Catheter, Royal Flush® Plus Beacon® Tip 

High-Flow Catheter, Slip-Cath® Beacon® 

Tip Hydrophilic Catheter, Shuttle® Select 

Slip-Cath® Catheter

Cook Incorporated Atsaukums FSN Beacon Tip

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

16.10.2015. THUNDERBEAT
Olympus Medical Systems 

Corp.
Korektīvās darbības Customer letter

saskaņā ar ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

FSN Brainlab

FSN pielikums A

FSN pielikums B

FSN pielikums C

FSN pielikums D

09.10.2015. T-Piece Circuit Mercury Medical Drošības pasākumi FSN T-Piece Circuit
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

09.10.2015. Harmonic ACE+7 
ETHICON ENDO-

SURGERY, LLC
Atsaukums FSN Harmonic ACE+7

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

BRAINLAB AG Korektīvās darbības
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

LeMaitre Single Lumen Embolectomy  

Catheter
LeMaitre Vascular, Inc. Atsaukums

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

09.10.2015. iPlan RT Image (below v.4.1.2)

30.10.2015. SYDNEY IVF PVP
William A. Cook Australia Pty 

Ltd
Atsaukums

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

30.10.2015.
ProcedurePak® containing BD Plastipak 

syringes

MÖLNLYCKE HEALTH 

CARE AB
Korektīvās darbības

13.11.2015.

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/LeMaitre-HHA-20151113.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-NovaSil-20151113.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Single-Lumen-Embo-20151113.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-ProcedurePakBD-LV-20151030.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-BD-Plastipak-Syringes_Eng-20151030.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/UFSN-Amphirion-20151030.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Customer-Letter-Sydney-IVF-LV-20151030.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Sydney-IVF-LV-20151030.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Rapidpoint-500-20151023.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Beacon-Tip-20151016.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Customer-letter-20151016.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Brainlab-20151009.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-pielikums-A-20151009.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-pielikums-B-20151009.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-pielikums-C-20151009.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-pielikums-D-20151009.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-T-Piece-Circuit-20151009.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Harmonic-ACE-7-20151009.pdf


02.10.2015.

ADVIA Chemistry Systems Alkaline 

Phosphatase Rgt. _ ADVIA Chemistry 

Alkaline Phosphatase (AMP) Reagent

SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS, Inc.
Atsaukums FSN ADVIA

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN Gammex PF lietot. 

FSN Gammex PF izplat.

FSN Cartosound

FSN Acknowledgement form

28.09.2015. Y CONNECTOR 8-10MM _ 0884.08 Vygon UK Ltd Atsaukums FSN Vygon

saskaņā ar  ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

28.09.2015.

Glucose (GOD-POD) (981379, 981780); 

Uric Acid (AOX) (981391, 981788 ); 

Triglycerides  (981301, 981786); 

Cholesterol (981812, 981813); Creatinine 

(Enzymatic) (981845, 981896); HDL-

Cholesterol Plus (981824, 981823); LDL-

Cholesterol (981656)

Thermo Fisher Scientific Oy Korektīvās darbības FSN Trynder
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

28.09.2015. BD Plastipak syringe
Becton Dickinson & Company 

Limited
 Drošibas pasakumi FSN Plastipak Syringes

saskaņā ar ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

28.09.2015. BD Plastipak Syringe/ BD Oral Syringe
Becton Dickinson and 

Company
 Drošibas pasakumi

FSN BD Plastipak Syringes, Oral 

Syringes

saskaņā ar ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

28.09.2015.
Specialist 2 Intramedullary (SP2 IM) Rod 

400mm Instrument
DePuy Orthopaedics, Inc. Atsaukums

FSN SP2 IM Rod 400mm PN 

966120

saskaņā ar ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

28.09.2015.

General-purpose infusion pump AlarisTM 

Syringe Pump – (CC, GH, GS, PK and 

TIVA)

CareFusion Switzerland 317 

Sàrl
Korektīvās darbības FSN Nirpo Syringe Alaris LV

saskaņā ar ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

28.09.2015. HeartMate II LVAS System Controller Thoratec Corporation  Drošibas pasakumi FSN HeartMate II
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

28.09.2015.
cobas b 123 Sensor Cartridge 

BG/ISE/GLU/LAC

ROCHE DIAGNOSTICS 

GmbH
Korektīvās darbības FSN  cobas b123

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

28.09.2015.
MOSAICPLASTY DP – Disposable 

Harvesting System
Smith & Nephew Inc. Korektīvās darbības FSN Mosaicplasty DP

saskaņā ar ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

 Drošibas pasakumi
saskaņā ar ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

02.10.2015. GAMMEX® PF Ansell N.P Sdn. Bhd. Atsaukums
saskaņā ar ražotāja pilnvarotā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama
28.09.2015. CARTOSOUND MODULE Biosense Webster (Israel) Ltd.

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-ADVIA-20151002.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Gammex-PF-lietot-20151002.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Gammex-PF-izplat-20151002.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Cartosound-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Acknowledgement-form-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Vygon-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Trynder-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Plastipak-Syringes-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-BD-Plastipak-Syringes-Oral-Syringes-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-BD-Plastipak-Syringes-Oral-Syringes-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-SP2-IM-Rod-400mm-PN-966120-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-SP2-IM-Rod-400mm-PN-966120-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Nirpo-Syringe-Alaris-LV-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-HeartMate-II-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-cobas-b123-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Mosaicplasty-DP-20150928.pdf


28.09.2015. PROFEMUR(r) Neck Var/Val Long CoCr MicroPort Orthopedics Inc. Atsaukums
FSN PROFEMUR CoCr Long 

Neck

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

28.09.2015. Artis Zee floor ; verschiedene
Siemens AG / Healthcare 

Sector / Business Unit AX
Korektīvās darbības FSN Artis

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04
ADVIA Centaur Systems HBsAg II _ 

10492138

Siemens Healthcare 

Diagnostics, Ltd
Korektīvās darbības FSN Advia 2

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04 LIFEPAK® 1000 Defibrillator Physio-Control, Inc. Korektīvās darbības FSN Lifepack
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.09.04 LIFEPAK® 1000 Defibrillator Physio-Control, Inc. Korektīvās darbības FSN Lifepack 2
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.09.04 LIFEPAK® 1000 Defibrillator Physio-Control, Inc. Korektīvās darbības FSN Lifepack 3
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.09.04 Charder Weigh Scale - MHS 2500 Charder Electronic Co Ltd Korektīvās darbības FSN Charder

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04 RAPIDPoint® 500 Blood Gas Analyzer
SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS, Inc.
FSN RapidPoint

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04 Goldway G60 Monitor ; 865486
Philips Goldway (Shenzhen) 

Industrial Inc.
Korektīvās darbības FSN Goldway

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04 HEALFLON
HARSORIA HEALTHCARE 

PVT.LTD
Korektīvās darbības FSN Heaflon

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.09.04 EASYPUMP II LT 100-50-S B.Braun Melsungen AG Atsaukšana  nav
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-PROFEMUR-CoCr-Long-Neck-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-PROFEMUR-CoCr-Long-Neck-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Artis-20150928.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Advia 2.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Lifepack.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Lifepack 2.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Lifepack 3.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Charder.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN RapidPoint.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Goldway.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Heaflon.pdf


2015.09.04 HeartStart XL+ Philips Healthcare Korektīvās darbības FSN HeartStar

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04 Access Thyroglobulin Assay BECKMAN Coulter Inc. Atsaukums FSN Access

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04 BEP 2000 Advance System
Siemens Healthcare 

Diagnostics Products GmbH
Korektīvās darbības FSN BEP

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04 Puritan Bennett 980  Ventilator Covidien LLC Korektīvās darbības FSN Puritan
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.09.04 BBL CHROMagar MRSA II Becton Dickinson GmbH Korektīvās darbības FSN BBL
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.09.04
Clinitek Novus, Serial no.: All S/N 

instruments

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN Clinitec

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04

Dimension® & Dimension® Creatinine 

(Modelis: Dimension® & Dimension 

Vista® Creatinine _ Dimension - SMN 

10444968 &Dimension clinical chemistry 

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN Dimension 1

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04

Dimension® & Dimension® Creatinine 

(Modelis: Dimension® & Dimension 

Vista® Creatinine _ Dimension - SMN 

10444968 &Dimension clinical chemistry 

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN Dimension 2

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04

Activa PC Neurostimulator, Activa SC 

Multi-program Neurostimulator, Activa 

PC+S, Activa Multi-Program Rechargable 

Neurostimulator, Soletra and Kinetra, all 

Medtronic Inc. Korektīvās darbības FSN Activa
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN HeartStar.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Access.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN BEP.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Puritan.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN BBL.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Clinitec.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Dimension 1.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Dimension 2.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Activa.pdf


2015.09.04

Stationary gamma camera system E.CAM 

(Attiecināms tikai uz E. CAM sistēmām, 

kas instalētas pirms 2004. gada 31. 

decembra)

SIEMENS MEDICAL 

SOLUTIONS USA, Inc. 

(Molekular Imaging)

Korektīvās darbības FSN E.CAM

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04 EnVeo R Loading  System Medtronic CoreValve LLC Atsaukums FSN EnVeo
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.09.04

ADVIA Centaur TnI-Ultra _ ADVIA 

Centaur TnI-Ultra
Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN Advia

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.09.04 Efficia DFM100 866199 Philips Goldway (Shenzshen) 

Industrial inc
Korektīvās darbības FSN Efficia

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.07.13

Beacon Tip Torcon NB Advantage 

Catheters; Beacon Tip Royal Flush Plus 

High-Flow Catheters; Slip-Cath® 

Beacon®Tip Catheters

Cook Incorporated Korektīvās darbības FSN_Catheters

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.07.13
PiCCO catheter PV2014L08-A and 

PV2014L50-A

PULSION Medical Systems 

SE
Korektīvās darbības FSN_PiCCO

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.07.13 Reflotron Uric Acid (sīkāk skat. ziņojumā) Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības FSN_Reflotron
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.07.13 iPlan RT Dose Brainlab AG Korektīvās darbības FSN_Brainlab
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.07.13
Heater-Cooler System 1T/3T ; 16-02-50, 16-

02-80 /

SORIN GROUP

DEUTSCHLAND GMBH
Korektīvās darbības FSN_HeaterCooler

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.07.13 klinoPORT
TRUMPF Medizin Systeme 

GmbH + Co. KG
Korektīvās darbības FSN_klinoPORT

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.07.13
ADVIA Centaur, ADVIA Centaur XP _ 

ADVIA Centaur

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN_Connector

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.07.13 TransWarmer® Infant Transport Mattress CooperSurgical, Inc. Korektīvās darbības FSN_Warmgel
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.07.13 Engager Bioprothesis 23mm
Medtronic 3F Therapeutics 

Inc..
Korektīvās darbības FSN_Medtronic

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.07.13 TransWarmer® Infant Transport Mattress CooperSurgical, Inc. Korektīvās darbības FSN_TransWarmer
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN E.CAM.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN EnVeo.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Advia.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Efficia.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Catheters-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_PiCCO-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Reflotron-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Brainlab-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_HeaterCooler-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_klinoPORT-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Connector-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Warmgel-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Medtronic-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_TransWarmer-20150713.pdf


2015.07.13
S5 and Core Family  with SW version 

3.3/3.4
Volcano Corporation Korektīvās darbības FSN_Volcano

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.07.13

cobas b 123 FLUID PACK 200 / 400 / 700, 

cobas b 123 FLUID PACK COOX 200 / 

400

Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības FSN_FluidPacks
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.07.13

GlideScope AVL Reusable GVL 2; 

GlideScope AVL Reusable GVL 3; 

GlideScope AVL Reusable GVL 5; 

GlideScope GVL 3; GlideScope GVL 4

Verathon Medical (Canada) 

ULC
Korektīvās darbības FSN_Cleaning

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.06.25 3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate 3M ESPE Dental Products Korektīvās darbības FSN_Notification_LV
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.06.25

prismaCR, SOMNOventCR ; 23470; 

24720; 247320HL0; 24785;29960-22110; 

29960-22111; 29960HL-4110

WEINMANN Gerate fur 

Medizin GmbH + Co. KG
Korektīvās darbības FSN_Weinmann

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.06.25 S3 Fluid Pack A, SS2 Fluid Pack Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības FSN_FluidPack
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.06.25
IPS e.max Ceram and related products 

(sīkāk skat. ziņojumā)
IVOCLAR VIVADENT AG Korektīvās darbības FSN_Ceram

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.06.25

ALT/ALTL/ALTLP/ALTPM; 

AST/ASTL/ASTLP/ASTPM; 

CKMBL/CKMB/CK-MB; GLDH/GLDH3; 

NH3/NH3L

Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības FSN_ClinChem
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.06.25

BCS System / BCS XP System ; SMN: 

10454742,10454729,10461894,10470625 / 

OVIO03, OVIO032R, OVOB03, 

OVOB03R

Siemens Healthcare 

Diagnostics Products GmbH
Korektīvās darbības FSN_BCS

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.06.25

Primus, Oncor ; 05863472, 05857912, 

07360717, 05857920, 04504200, 

01940035 /

Siemens AG / Healthcare

Radiation Oncology
Korektīvās darbības FSN_Oncor

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.06.03 RAPIDLab 1260 and RAPIDLab 1265
Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN_RapidLab1

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.06.03 Cannulated Tap Medtronic Navigation Inc. Korektīvās darbības FSN_Medtronic
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.06.03 Ventilateur Pulmonair MONNAL T60
AIR LIQUIDE MEDICAL 

SYSTEMS
Korektīvās darbības FSN_Monnal

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.06.03
EVIS EXERA II 

VIDEODUODENOSCOPE TJF-Q180V

Olympus Medical Systems 

Corp
Korektīvās darbības FSN_Videoduodenoscope

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Volcano-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_FluidPacks-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Cleaning-20150713.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Notification_LV-20150625.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Weinmann-20150625.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_FluidPack-20150625.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Ceram-20150625.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_ClinChem-20150625.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_BCS-20150625.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Oncor-20150625.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_RapidLab1-20150603.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Medtronic-20150603.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Monnal-20150603.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Videoduodenoscope-20150603.pdf


2015.06.03
Enzygnost Syphilis ; n/a / OWVO115, 

OWVO215

Siemens Healthcare 

Diagnostics  Products GmbH
Korektīvās darbības FSN_Enzygnost

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.06.03

SURE-T, SURE-T Paradigm, contact 

detach, contact, Sub Q, neria, neria detach, 

neria multi, thalaset

Unomedical A/S Korektīvās darbības FSN_SureT
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.05.21
Hamilton Medical lnfant Flow Sensor, 

vienreizlietojams
Hamilton Medical AG Korektīvās darbības FSN_Hamilton

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.05.21 SONIALVISION SAFIRE 17

FUJIFILM MEDICAL 

SYSTEMS France; 

SHIMADZU Corporation

Korektīvās darbības FSN_Shimadzu

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.05.21 Abbott Clinical Chemistry Alkaline Wash Abbott Laboratories Korektīvās darbības FSN_AlkalineWash
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.05.21

CREA plus, CREP2, LACT2, Lactate, 

GLU, TRIGL/TG, TRIGGB, TRIG/GB, 

CHOL/CHOL2, HDL-C plus 3rd 

generation/HDLC3, LDL_C plus 2nd 

generation/LDL_C, UA2/UA plus

Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības FSN_CREA
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.05.21
Stationary basic diagnostic x-ray system 

Multix Swing ; 10093895

Siemens Healthcare

Sector, Clinical Products, X-

Ray-Products

Korektīvās darbības FSN_MultixSwing

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.05.21 Artis Zeego; 10280959 / 10280959
Siemens AG / Healthcare

Sector / Business Unit AX
Korektīvās darbības FSN_ArtisZeego

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.05.06
VenaSeal Closure System SP-101 and VS-

301 (tikai Kanāda)
Sapheon (Medtronic) Korektīvās darbības FSN_VenaSeal

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.05.06

IMMULITE 2000, IMMULITE 2000XPi _ 

Reagent Carousel Temperature Sensor 

Printed Circuit Board

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN_Immulite

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.05.06 AVEA Ventilator
CareFusion Respiratory

Systems
Korektīvās darbības FSN_AVEA

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.05.06
Intracranial monitors Camino (CAM02) 

and Licox (LCX02 and LCX02R)

Integra LifeSciences (Ireland) 

Ltd
Korektīvās darbības FSN_Monitors

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.05.06 Hemodialysis tubing sets B. Braun Avitum AG Korektīvās darbības FSN_TubingSet

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Enzygnost-20150603.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_SureT-20150603.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Hamilton-20150521.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Shimadzu-20150521.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_AlkalineWash-20150521.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_CREA-20150521.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_MultixSwing-20150521.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_ArtisZeego-20150521.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_VenaSeal-20150506.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Immulite-20150506.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_AVEA-20150506.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Monitors-20150506.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_TubingSet-20150506.pdf


2015.05.06
D-DI2 / D-Dimer Gen.2. (Sīkāk skat. 

ziņojumā)
Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības FSN_Ddimer

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.04.22 Chroma koronārie metāla stenti Biosensors Europe SA Korektīvās darbības FSN_Chroma
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.04.22 Dimension EXL® with LM
Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN_DimensionEXL

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.04.22
OPTI CCA-TS, OPTI CCA-TS2, OPTI 

CCA, OPTI-R
OPTI Medical Systems Korektīvās darbības FSN_OptiMedical

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.04.22
EVIS EXERA II 

VIDEODUODENOSCOPE TJF-Q180V
Olympus America Inc Korektīvās darbības FSN_Exera

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.04.10

AV maģistrāļu komplekti - 7211121 A/V 

SET for DIALOG with REC.SYSTEM; 

7211122 RECIRCULATION KIT

B.Braun Avitum AG Korektīvās darbības FSN_AV_maģistrāles

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.04.10

Discovery MR450, Discovery MR750, 

Signa HDx, Signa HDxt, Signa HDi, GE 

1.5T Signa HDe, Optima MR360, Brivo 

MR355, Signa Excite-HD 1.5T un 3T, 

Signa Excite 1.5T HD Twinspeed, Signa 

Excite 1.5T HD Echospeed, Signa Excite 

1.5T HD Highspeed, 1.5T Signa Infinity 

TwinSpeed, 1.5T Signa Infinity EchoSpeed 

Plus, 1.5T Signa Infinity HiSpeed Plus, 

1.0T Signa Infinity HiSpeed Plus. 1.0T 

Signa Infinity SmartSpeed, Signa EXCITE 

3.0T, Signa EXCITE 3.0T HD, Signa 

Excite 1.5T TwinSpeed, Signa Excite 1.5T 

EchoSpeed, Signa Excite 1.5T HiSpeed, 

Signa Excite 1.5T SmartSpeed, Signa 

Excite 1.5T, Signa Excite 3.0T, Signa 

Contour/I, Signa OpenSpeed, Vectra, MR 

Max, Signa Profile, Signa Ovation, Optima 

MR450w GEM, Discovery MR750W 

GEM, Optima MR450w, Signa PET/MR, 

MR950.

GE Healthcare, Healthcare 

Systems
Korektīvās darbības FSN_MRI_iekārtas

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.04.10

6677200 FLOW-i C20

6677300 FLOW-i C30

6677400 FLOW-i C40

MAQUET Critical Care AB Korektīvās darbības FSN_FLOWi
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Ddimer-20150506.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Chroma-20150422.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_DimensionEXL-20150422.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_OptiMedical-20150422.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Exera-20150422.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_AV_magistrales-20150410.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_MRI_iekartas-20150410.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_FLOWi-20150410.pdf


2015.04.10
Fiberoptic pad for neoBLUE® blanket 

LED Phototherapy Systems
Natus Medical Incorporated Korektīvās darbības FSN_Natus

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.04.10 BIRMINGHAM HIP™ Modular Head Smith & Nephew Orthopaedics Korektīvās darbības FSN_Birmingham
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.03.20 IMMULITE 2000, IMMULITE 2000XPi
Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN_Immulite2000

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.03.20
MEDUMAT-Beatmungsgeräte mit blauem 

Prüfbeutel

WEINMANN Emergency 

Medical Technology GmbH + 

Co. KG

Korektīvās darbības FSN_Weinmann

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.03.20
TERUMO TWO-PARTS HYPODERMIC 

SYRINGE
TERUMO EUROPE NV Korektīvās darbības FSN_Terumo_LV

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.03.20
Dimension® Integrated Chemistry Systems

Dilution Check Failure

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN_Dilution

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.03.20
FX CorDiax 40, 50, ... 120 and FX 

CorDiax HDF600

Fresenius Medical Care AG & 

Co
Korektīvās darbības FSN_Fresenius

saskaņā ar izplatītāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.03.20 Velocity Biopsy Valve
United States Endoscopy 

Group, Inc.
Korektīvās darbības FSN_Velocity

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.03.09
Nellix EndoVascular Aneurysm Sealing 

System
Endologix, Inc. Korektīvās darbības FSN_Nellix

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.03.09 ARCHITECT Anti-HBc II ABBOTT Korektīvās darbības FSN_Abbott
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.03.09

ClearWay Rx; ClearWay OTW; Express 

dry Suction Dry Seal Drains; Ocean wet 

Suction Water Seal Drains, Oasis Dry 

Suction Water Seal Drains 

Maquet, Atrium Korektīvās darbības Consent_Decree

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.03.09 IMMULITE _ L2KGI2 SMN#10380988
Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN_Immulite

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.03.09 ABO serum kit DuoLys Diagast Korektīvās darbības FSN_Diagast

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Natus-20150410.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Birmingham-20150410.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Immulite2000-20150320.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Weinmann-20150320.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Terumo_LV-20150320.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Dilution-20150320.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Fresenius-20150320.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Velocity-20150320.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Nellix-20150309.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Abbott-20150309.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/Consent_Decree-20150309.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Immulite-20150309.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Diagast-20150309.pdf


2015.03.09

Access 2 Immunoassay Systems (catalogue 

numbers 81600N, 386220,A69186, 

A12900, A56158, A65531);UniCel DxC 

600i SYNCHRON Access Clinical System 

(catalogue numbers A25640, A25638, 

A25637, A25635, A25656, A25634)

Beckman Coulter Diagnostics 

Limited
Korektīvās darbības FSN_UniCel

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.03.09 TRILUX Examination Light Aurinio L 50
Trilux Medical GmbH & Co. 

KG
Korektīvās darbības FSN_Trilux

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

2015.03.09
Jodu saturošie vienreiz lietojamie 

Peritoneālās Dialīzes (PD) piederumi
Baxter HEALTHCARE Korektīvās darbības FSN_Povidone

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.02.11

Siemens Capillary Caps for RAPIDLyte® 

Multicap and Multicap®-S Blood

Collection Capillaries

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN_Caps

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

2015.02.11

Discovery MR450, Discovery MR750, 

Signa HDx, Signa HDxt, Signa HDi, GE 

1.5T Signa HDe, Optima MR360, Brivo 

MR355, Signa Excite-HD 1.5T un 3T, 

Signa Excite 1.5T HD Twinspeed, Signa 

Excite 1.5T HD Echospeed, Signa Excite 

1.5T HD Highspeed, 1.5T Signa Infinity 

TwinSpeed, 1.5T Signa Infinity EchoSpeed 

Plus, 1.5T Signa Infinity HiSpeed Plus, 

1.0T Signa Infinity HiSpeed Plus. 1.0T 

Signa Infinity SmartSpeed, Signa EXCITE 

3.0T, Signa EXCITE 3.0T HD, Signa 

Excite 1.5T TwinSpeed, Signa Excite 1.5T 

EchoSpeed, Signa Excite 1.5T HiSpeed, 

Signa Excite 1.5T SmartSpeed, Signa 

Excite 1.5T, Signa Excite 3.0T, Signa 

Contour/I, Signa OpenSpeed, Vectra, MR 

Max, Optima MR450w GEM, Discovery 

MR750W GEM, Optima MR450w.

GE Healthcare Systems Korektīvās darbības FSN_Discovery
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_UniCel-20150309.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Trilux-20150309.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Povidone-20150309.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Caps-20150211.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Discovery-20150211.pdf


2015.02.11 ADVIA Centaur Systems Progesterone
Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN_Centaur

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

2015.02.11

HeartStart MRx M3535A, M3536A, 

M3536J, M3536M, M3536MC, M3536M2, 

M3536M4, M3536M5 and M3536M6

Philips Healthcare Korektīvās darbības FSN_Philips

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

2015.02.11

Tubing set, heart-lung bypass; HLS Set 

Advanced 7.0 ; 70104.7753 / BE-HLS 

7050

Maquet Cardiopulmonary

AG
Korektīvās darbības FSN_Bypass

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

2015.02.11 MiniCap with Povidone-lodine BAXTER HEALTHCARE SA Korektīvās darbības nav pieejams
saskaņā ar izplatītāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

2015.02.11
FORUM ; 000000-2030-682, 000000-2030-

683, 000000-2082-089, 000000-2082-090
Carl Zeiss Meditec Korektīvās darbības FSN_FORUM

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

2015.02.11
QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi 

Kit; 937055
QIAGEN GmbH Korektīvās darbības FSN_QIA

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

26.01.2015

HBANBSC :  HEPATITUS B SURFACE 

ANTIGEN CASSETTE 

(WB/SERUM/PLASMA)

HBSABSC :  HEPATITIS B ANTIBODY 

CASSETTE (SERUM/PLASMA)

HCVABSC :  HEPATITIS C 

(ANTIBODY) TEST CASSETTE 

WB/SERUM/PLASMA

HIVBC40 :  HIV 1/2/O TRI-LINE 

IMMUNODEFICIENCY CASSETTE

SureScreen Diagnostics Ltd. Korektīvās darbības FSN_SURESCREEN

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

26.01.2015

Test applications for Protein C with Protein 

C Reagent, Protein S with Protein S Ac 

Reagent and Factor V Leiden with ProC 

Global Reagent on Sysmex CS-2000i, CS-

2100i and CS-5100 analyzers

Carry-over risk on Sysmex CS systems due 

to the applications using CA-Clean

I for sample probe washing

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN_Sysmex

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Centaur-20150211.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Philips-20150211.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Bypass-20150211.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_FORUM-20150211.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_QIA-20150211.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_SURESCREEN-20150126.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Sysmex-20150126.pdf


26.01.2015
RAPIDLab 1200, RAPIDPoint 

400/405/500

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc.
Korektīvās darbības FSN_RAPIDLab

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

26.01.2015 JUPITER / ARTIS / TruSystem 7500
TRUMPF Medizin Systeme 

GmbH + Co. KG
Korektīvās darbības FSN_JUPITER

saskaņā ar ražotāja informāciju- 

ir pieejama

05.01.2015 AUTOCAT 2 WAVE - FiberOptix
ARROW INTERNATIONAL 

Inc.
Korektīvās darbības FSN_FiberOptix

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

05.01.2015
MEVATRON, PRIMUS, ONCOR and 

ARTISTE

Siemens AG, Healthcare,

Imaging & Therapy Systems, 

Computed

Tomography & Radiation 

Oncology

Korektīvās darbības FSN_LINAC

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

05.01.2015

Cardiosave Hybrid Intra-Aortic Balloon 

Pump 0998-00-0800-XX / 0998-00-0800-

55

DATASCOPE 

CORPORATION
Korektīvās darbības nav pieejams

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

05.01.2015 Quadrox-iD adult/small adult
MAQUET Cardiopulmonary 

AG
Korektīvās darbības FSN_QUADROX

saskaņā ar ražotāja informāciju- 

ir pieejama

05.01.2015
Proteus XR/a X-ray imaging systems with 

wall stand model number 600-0301

GE Healthcare

Healthcare Systems
Korektīvās darbības FSN_Proteus

saskaņā ar ražotāja informāciju- 

ir pieejama

05.01.2015 HBA Sperm Hyaluronan Binding Assay Biocoat Incorporated Korektīvās darbības FSN_BIOCOAT

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

05.01.2015

Ultradesmit AF, Bohrtan AF, Desreson AF, 

Endes AF ; weiteres Produkt zu oben: 

Desreson Giro AF /

Esteer Pharma GmbH Korektīvās darbības nav pieejams

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

05.01.2015

iPlan RT / iPlan RT Dose ;  Software 

version: All versions of Brainlab iPlan RT / 

iPlan RT Dose

BRAINLAB AG Korektīvās darbības FSN_iPlan

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

05.01.2015 Philips Sync Cable M1783A and M5526A Philips Healthcare Korektīvās darbības FSN_Philips3

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

05.01.2015

HeartStart MRx M3535A, M3536A, 

M3536J, M3536M, M3536MC, M3536M2, 

M3536M4, M3536M5 and M3536M6

Philips Healthcare Korektīvās darbības FSN_Philips2

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

05.01.2015

HeartStart MRx M3535A, M3536A, 

M3536M, M3536MC, M3536M4 and 

M3536M5

Philips Healthcare Korektīvās darbības FSN_Philips1

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_RAPIDLab-20150126.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_JUPITER-20150126.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_FiberOptix.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_LINAC_.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_QUADROX.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Proteus.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_BIOCOAT.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_iPlan.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Philips3.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Philips2.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Philips1.pdf


05.01.2015

HITACHI Ultrasound accessories; sterile 

puncture adapter EZU-PA5U, EZU-PA7V, 

EZU-PA5V

HITACHI MEDICAL 

COPRORATION
Korektīvās darbības FSN_PunctureAdapter

saskaņā ar ražotāja informāciju- 

ir pieejama

05.01.2015 SYMBIA T6 artikula Nr. 10275009
Siemens Medical Solutions 

USA Inc., Moleculat Imaging
Korektīvās darbības FSN_SymbiaIntevo

saskaņā ar izplatītāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

05.01.2015 Kanmed BabyBed BB100/BB300/BB400 Kan Med AB Korektīvās darbības FSN_Babybed

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas informāciju- ir 

pieejama

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_PunctureAdapter.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_SymbiaIntevo.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN_Babybed.pdf

