
Dati aktualizēti uz 30.12.2016.

Informācijas 

ievietošanas 

datums

Ierīces nosaukums Ražotājs Ražotāja ieteiktās darbības Drošības paziņojums Ierīces pieejamība Latvijā

FSN Olympus

Atbildes forma

Drošas lietošanas instrukcija 

FSN Apollo

FSN Juno

30.12.2016.

Biosen Glukose/Laktat 

Verbrauchsmaterialien 0201-0002-026, 

5206-3011, 5206-3029, 0209-0100-012, 

5211-3017

EKF-diagnostic GmbH Korektīvās darbības FSN BIOSEN

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

30.12.2016. Endoscopes (sīkāk skat. produktu sarakstā) Hoya Corporation Korektīvās darbības FSN Endoscopes
saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama

30.12.2016. Certofix Duo, Certofix Trio, Drucafix B.Braun Melsungen AG Atsaukums FSN BBraun
saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama

FSN Medtronic

Paziņojums klientiem

30.12.2016. URF-P6 URETERO-RENOFIBERSCOPE
Olympus Medical Systems 

Corp.
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama

30.12.2016.
Apollo/DRF/EZ/EZ DRF; Clinodigit EVO, 

JunoDRF
Villa Sistemi Medicali S.p.A. Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

30.12.2016.
SynchroMed® II Programmable Pump, 

N`Vision Application Card
Medtronic Inc. Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama

Jersikas ielā 15, Rīga, LV-1003, Reģ.Nr. 90001836181, tālr.: 67078424, fakss: 67078428, e-pasts: info@zva.gov.lv

Informācija par medicīnisko ierīču ražotāju plānotajām korektīvajām drošības darbībām

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Olympus-20161230.doc
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Atbildes-forma-20161230.docx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Drosas-lietosanas-instrukcija-20161230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Apollo-20161230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Juno-20161230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-BIOSEN-20161230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Endoscopes-20161230.docx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-B.Braun-20161230.docx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Medtronic-20161230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Pazinojums-klientiem-20161230.pdf


Paziņojums veselības aprūpes 

speciālistiem

Uzziņu buklets

 16.12.2016. Oxylog 3000 and Oxylog 3000 plus Drägerwerk AG & Co.KGaA Korektīvās darbības FSN Oxylog

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

16.12.2016. BD Plastipak / Oral Syringes Becton Dickinson & Company Korektīvās darbības FSN BD Plastipak-Oral 

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

16.12.2016.
N Latex HCY, Homocystein Assay 

OPAX03 ; /OPAX03, OPAX05

Siemens Healthcare 

Diagnostics Products GmbH
Korektīvās darbības FSN N Latex HCY

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN iPlan (EN)

FSN iPlan (LV)

16.12.2016.
Atrium Ocean, Oasis, Express and Express 

Mini chest drainage products
Atrium Medical Cooperation Korektīvās darbības FSN ATRIUM 

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

16.12.2016.

IMMULITE 2000/IMMULITE 2000XPi _ 

L2KPP2/L2KPP6 (SMN: 10381441 + 

10381442)

Siemens Healthcare 

Diagnostics Products Ltd
Atsaukums FSN Immulite

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

16.12.2016. eFilm Workstation/eFilm Lite Merge Healthcare Korektīvās darbības FSN eFilm
saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama

FSN Sleep-safe set

FSN Sleep-safe set saraksts

FSN PreciControl Varia

FSN PreciControl Varia saraksts

FSN neoBLUE Technical Bulletin

FSN neoBLUE lietotājiem

FSN neoBLUE izplatītājiem

saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama

09.12.2016. PreciControl Varia Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

30.12.2016.
SynchroMed® II Programmable Pump, 

N`Vision Application Card
Medtronic Inc. Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama

16.12.2016. iPlan RT Dose / iPlan RT Brainlab AG Korektīvās darbības
saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama

09.12.2016.
neoBLUE® blanket Phototherapy LED 

System
Natus Medical Incorporated Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

09.12.2016. sleep•safe Set
Fresenius Medical Care AG & 

Co. KGaA
Atsaukums

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Pazinojums-VAS-20161230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Pazinojums-VAS-20161230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Uzzinu-buklets-20161230.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Oxylog-20161216.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-BD-Plastipak-Oral-20161216.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-N-Latex-HCY-20161216.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-iPlan-EN-20161216.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-iPlan-LV-20161216.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-ATRIUM-20161216.docx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Immulite-20161216.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-eFilm-20161216.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Sleep-safe-set-20161209.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Sleep-safe-set-saraksts-20161209.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-PreciControl-Varia-20161209.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-PreciControl-Varia-saraksts-20161209.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-neoBLUE-Technical-Bulletin-20161209.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-neoBLUE-lietotajiem-20161209.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-neoBLUE-izplatitajiem-20161209.pdf


09.12.2016.
Heater-cooler (1T), Heater-cooler 3T, 

FlexTherm

Sorin Group Deutschland 

Gmbh
Korektīvās darbības FSN LivaNova11.2016

saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama

02.12.2016. AXIOM Artis
Siemens AG / Healthcare 

Sector / Business Unit AX
Korektīvās darbības FSN AXIOM

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

02.12.2016.
IMMULITE 1/1000 IMMULITE 2000 

PSA

Siemens Medical Solution 

Diagnostic Ltd
Korektīvās darbības FSN SIEMENS Immulite

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

25.11.2016.
IMMULITE / IMMULITE 1000 

Homocysteine

Siemens Medical Solution 

Diagnostic Ltd
Atsaukums FSN Immulite

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

25.11.2016.

Artis zee with SW versions VC21 C, VD11 

and Megalix Cat+ X-ray tubes; 

AXOS0/16/S, AX048/16/S

Siemens Healthcare GmbH; 

Business Area Advanced 

Therapies

Korektīvās darbības FSN Artis Zee Megalix Cat

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

25.11.2016. Avance CS2, Avance, Amingo
Datex-Ohmeda, Inc. (GE 

Healthcare)
Korektīvās darbības FSN Avance Amingo

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

25.11.2016. Offset Reamer Handle Greatbatch Medical Atsaukums FSN Handle

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

21.11.2016.
Affinity Fusion™ Oxygenator with 

Integrated Arterial Filter and CVR
Medtronic Inc. Atsaukums FSN Affinity Fusion Oxygenator

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

21.11.2016. Fabian HFO; fabian evolution Acutronic Medical Systems 

AG
Korektīvās darbības FSN Fabian saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 
21.11.2016. ARCHITECT Toxo IgM Abbott Korektīvās darbības FSN Abbott saskaņā ar ražotāja pārstāvja 

sniegto informāciju- ir pieejama
FSN RPR lot 171

FSN RPR lot 172 and 173

21.11.2016. IMMULITE 2000/IMMULITE 2000XPi 

PSA

Siemens Medical Solution 

Diagnostic Ltd
Atsaukums FSN Immulate saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

21.11.2016.
SOMATOM Definition AS un SOMATOM 

Definition Flash
Siemens Healthcare GmbH Korektīvās darbības FSN SOMATOM

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

neoBLUE Techn.Bulletin

FSN nB blanket DPs

FSN neoBLUE blanket 

21.11.2016.
neoBLUE® blanket Phototherapy LED 

System
Natus Medical Incorporated Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

21.11.2016. RPR Carbon Cypress Diagnostics Atsaukums
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-LivaNova11.2016.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-AXIOM-20161202.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-SIEMENS-Immulite-20161202.doc
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Immulite-20161125.doc
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Artis-Zee-Megalix-Cat-20161125.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Avance-Amingo-20161125.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Handle-20161125.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Affinity-Fusion-Oxygenator-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Fabian-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Abbott-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-RPR-lot-171-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-RPR-lot-172-and-173-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Immulate-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-SOMATOM-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/neoBLUE-Techn.Bulletin-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-nB-blanket-DPs-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-neoBLUE-blanket-20161121.pdf


21.11.2016. Galeo Pro Coronary Guide Wire Concert Medical, LLC Atsaukums FSN Galeo Pro

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

04.11.2016.
Suspension system for surgical lights (e.g. 

for Sim.LED 5000/7000 SC/MC)

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH 

& Co. KG
Korektīvās darbības FSN Simeon

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

04.11.2016. BOSO-TM-2430 PC
Bosch + Sohn GmbH u. Co. 

KG
Korektīvās darbības FSN Boso

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejamaFSN MicroTrak® Syphilis TPHA

FSN Bio-Rad TPHA

FSN MicroTrak® RPR Syphilis

FSN Bio-Rad RPR 

28.10.2016.

ADVIA Centaur CA 19-9 - 10491244 (1-

pack); 10491379(5-pack). Cancer antigen 

19-9 (CA19-9) IVD, kit, chemilumine.

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN Siemens

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

28.10.2016.
QuikRead go instrument sw version 

7.1.10/iFOBT
Orion Diagnostica Oy Korektīvās darbības FSN QuikRead

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

FSN FA735 DBS

FSN FA735 SCS

Informācija pacientiem

Instrukcija

28.10.2016.
i-Visc 2.0 / i-Visc 1.6 ; / i-Visc 2.0 / i-Visc 

1.6

i-Medical Ophthalmic 

International GmbH
Atsaukums FSN i-Visc

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

28.10.2016. Innova x100 GE Medical Systems Korektīvās darbības FSN Innova LV
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

 20.10.2016.
Nellix EndoVascular Aneurysm Sealing 

System

Endologix International 

Holdings B.V.
Korektīvās darbības FSN Nellix

saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

FSN Formula®

Formula® pielikums A

Formula® pielikums B

Formula® pielikums C

Formula® pielikums D

 20.10.2016.

Formula, Formula Plus, Formula 2000, 

Formula 2000 Plus, Formula Therapy, 

Formula Domus

BELLCO S.r.l. Korektīvās darbības
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

28.10.2016.

MicroTrak® Syphilis TPHA 

Standard8H60120/8H60121/8H60122; Bio-

Rad TPHA products; MicroTrak® RPR 

Syphilis products; Bio-Rad RPR products

TRINITY BIOTECH Plc. Atsaukums

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

28.10.2016.
Charging System, RestoreSensor Charging 

System
Medtronic Inc. Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Galeo-Pro-20161121.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Simeon-20161104.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Boso-20161104.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-MicroTrak-Syphilis-TPHA-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Bio-Rad-TPHA-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-MicroTrak-RPR-Syphilis-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Bio-Rad-RPR-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-QuikRead-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-FA735-DBS-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-FA735-SCS-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Informacija-pacientiem-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Instrukcija-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-i-Visc-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Innova-LV-20161028.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Nellix-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Formula-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Formula-pielikums-A-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Formula-pielikums-B-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Formula-pielikums-C-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Formula-pielikums-D-20161021.pdf


 20.10.2016. Artis Zee floor ; 10094135 / 10094135
Siemens Healthcare GmbH 

Sector Business Unit AX
Korektīvās darbības FSN Artis

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN Medtronic

Rekomendācijas Medtronic

 20.10.2016. Barrier Hip Set Mölnlycke Health Care AB Atsaukums FSN Mölnlycke
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

 20.10.2016.
Dimension Vista/Dimension Chemistry 

Systems Opiate

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības

FSN Siemens - Opiate screening 

issue

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

14.10.2016. Dialog+ SW 8.2A with option Adimea B.Braun Avitum AG Korektīvās darbības FSN Dialog+
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

14.10.2016. Lactic Acid Abbott Laboratories Korektīvās darbības FSN Abbott Lactic Acid

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

14.10.2016. Clearify™ Visualization System Covidien LLC Atsaukums FSN Clearify Visualization System 

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

10.10.2016.
IMMULITE/IMMULITE 1000 and 

IMMULITE 2000/2000XPi

Siemens Healthcare 

Diagnostics Products Ltd
Atsaukums FSN Siemens

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN ICD

FSN ICD pacientiem

FSN ICS parametri

10.10.2016.
Oxoid Antimicrobial Susceptibility Test 

Disc Ceftazidime
Thermofisher Scientific Korektīvās darbības FSN CEFTAZIDIME BATCH

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

10.10.2016.
OxoidTM Columbia Blood Agar Base 

CM0331 (B,R,S,T,U)
Thermofisher Scientific Korektīvās darbības FSN Blood Agar Base

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

10.10.2016.

Pipeline Embolization Device; Alligator 

Retrieval Device; Marathon Flow Directed 

Microcatheter; UltraFlow HPC Flow 

Directed Microcatheter; Xcelerator 

Hydrophillic Guidewire

Micro Therapeutics, Inc. DBA 

ev3 Neurovascular
Atsaukums FSN Medtronics

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

10.10.2016.

Universal Arm Support ; 1697630, 

1697635, 1697639, 1697651, 1697660, 

1697662

TRUMPF Medizin Systeme 

GmbH + Co. KG
Korektīvās darbības FSN Trumpf

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

 20.10.2016. SynchroMed® II Implantable Drug Pumps Medtronic Inc. Korektīvās darbības
saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

10.10.2016.

Fortify™, Fortify Assura™, Quadra 

Assura™, Quadra Assura MP™, Unify™, 

Unify Assura™, Unify Quadra™

St. Jude Medical Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Artis-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Medtronic-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Rekomendacijas-Medtronic-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Molnlycke-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-Opiate-screening-issue-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-Opiate-screening-issue-20161021.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Dialog-20161014.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Abbott-Lactic-Acid-20161014.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Clearify-Visualization-System-20161014.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Siemens.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN ICD.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN ICD pacientiem.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN ICS parametri.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN CEFTAZIDIME BATCH.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Blood Agar Base.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Medtronic.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Trumpf.pdf


10.10.2016. Devon™ Light Glove Covidien llc Korektīvās darbības FSN Devon Light Glove 

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

FSN GE healthcare  LV 

GE healthcare  LV pamācība

30.09.2016. Magnesium on RX Imola MG3880 Randox Laboratories Ltd Korektīvās darbības FSN Magnesium

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

30.09.2016. Evidence Investigator EV3602, EV3602R Randox Laboratories Ltd Korektīvās darbības FSN Evidence

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

30.09.2016. A1C-2, A1CX2 (Tina-quant HbA1c Gen.2) Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības FSN Roche
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

23.09.2016. Defibrillationselektrode SKINTACT LEONHARD LANG GmbH Korektīvās darbības FSN Skintact

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN Rack trays

FSN Rack trays list

FSN Rack trays cleaning 

procedure

FSN Cobas c111 

FSN Cobas c111 pielikums

23.09.2016. Spinocath® B.Braun Melsungen AG Atsaukums FSN Spinocath
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

16.09.2016.
Dimension & Dimension Vista IRON Flex 

reagent

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN Siemens Dimension

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

16.09.2016.
Immunoassay Premium & Premium Plus 

Controls.
Randox Laboratories Ltd Korektīvās darbības FSN Randox

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

 01.09.2016.
RAPIDPoint 400, 405, 500 and 1200 

systems

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN Siemens RAPIDPoint

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

 01.09.2016.
Maquet Heater and Maquet Heater/Cooler 

Systems
Maquet Cardiopulmonary AG Korektīvās darbības

FSN Maquet Heater-Cooler 

systems

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

10.10.2016.
ECG recording devices: MAC 600, MAC 

800, MAC 1200, MAC 1600, MAC 2000, 

MAC 3500, MAC 5000, MAC 5500, MAC 

GE Medical Systems 

Information Technologies Inc.
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

23.09.2016. Rack Trays Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

23.09.2016.

cobas c 111 (Model No. 04528778001) 

with all software versions up to and 

including 3.0.3, 4.1.0 or 4.2.0; cobas c 111 

with ISE (Model No.04777433001) with all 

software versions up to and including 3.0.3, 

Roche Diagnostics GmbH Korektīvās darbības
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN Devon Light Glove.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN GE healthcare LV.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/GE healthcare  LV pamaciba.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Magnesium-20160930.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Evidence-20160930.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Roche-20160930.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/ISN-Skintact-20160923.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Rack-trays-20160923.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Rack-trays-list-20160923.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Rack-trays-cleaning-procedure-20160923.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Rack-trays-cleaning-procedure-20160923.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Cobas-c111-20160923.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Cobas-c111-pielikums-20160923.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Spinocath-20160923.docx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-Dimension-20160916.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Randox-20160916.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-RAPIDPoint-20160901.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Maquet-Heater-Cooler-systems-20160901.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Maquet-Heater-Cooler-systems-20160901.pdf


 01.09.2016. IntelliVue Patient Monitor
Philips Medizin Systeme 

Böblingen GmbH
Korektīvās darbības FSN Philips IntelliVue

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

 01.09.2016. E.CAM and Symbia E family 
Siemens Medical Solutions 

USA, Inc. Molecular Imaging
Korektīvās darbības FSN Siemens E.CAM

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

 01.09.2016.
ADVIA Centaur Ttotal prostate specific 

antigen (PSA) IVD, kit

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN Siemens PSA Assay

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

12.08.2016.

Flocare® INFINITY™ PUMP WE, 

Flocare® INFINITY™ PLUS PUMP WE, 

Flocare® INFINITY™ PUMP UK 

EXPORT, Flocare® INFINITY™ PLUS 

Nutricia Medical Devices BV, Korektīvās darbības FSN Nutricia

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN Lotus BSC

FSN Lotus BSC apstiprinājums

12.08.2016. AXIOM Artis; Artis zee; Artis Q/Q zen; Siemens Healthcare GmbH Korektīvās darbības FSN Siemens

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

05.08.2016.
ProcedurePak® kits and trays containing 

umbilical clamps

MÖLNLYCKE HEALTH 

CARE AB
Korektīvās darbības FSN Umbilical clamp IFU 

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

05.08.2016. Puritan Bennett 980  Ventilator Covidien llc Korektīvās darbības FSN PB980 update 02.08.2016.
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

05.08.2016. MISAGO® Self-Expanding Stent System Terumo Corporation Atsaukums FSN Misago

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

05.08.2016. EnVeo R Delivery Catheter System Medtronic CoreValve LLC Drošības pasākumi FSN EnVeo
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

05.08.2016. Lipase _ Lipase on RX instrumentation
Lipase _ Lipase on RX 

instrumentation
Korektīvās darbības FSN Randox Lipase 

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

29.07.2016.
Xprecia Stride Coagulation Analyzer _ 

Xprecia Stride Coagulation Analyzer

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN Xprecia Stride 

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

29.07.2016.
Panthera S3, Panthera S3 short, Panthera 

U3
Panthera AB Korektīvās darbības

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

12.08.2016. LotusTM Valve System Boston Scientific Corporation Atsaukums
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Philips-IntelliVue-20160901.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-E.CAM-20160901.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-PSA-Assay-20160901.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Nutricia-20160812.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Lotus-BSC-20160812.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Lotus-BSC-apstiprinajums-20160812.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-20160812.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Umbilical-clamp-IFU-20160805.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-PB980-update-02.08.2016.-20160805.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Misago-20160805.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-EnVeo-20160805.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Randox-Lipase-20160805.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Xprecia-Stride-20160801.pdf


22.07.2016.
G210 Invicell CO2/O2 Incubator, Standard 

and Plus
Kivex Biotex A/S / K-Systems Atsaukums FSN G210 Incubator

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

22.07.2016. Primedic AkuPak LITE METRAX GmbH Korektīvās darbības FSN Primedic AkuPak

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

22.07.2016. Fixture Maquet GmbH Korektīvās darbības FSN Fixture
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

18.07.2016.

Heater-Cooler System 1T/3T/Flextherm ; 

16-02-50, 16-02-80, 16-02-81, 6-02-82,16-

02-85,16-02-95,16-70 00 /

Sorin Group Deutschland 

Gmbh
Korektīvās darbības FSN Heater-Cooler

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

nav zināms

FSN Valleylab™

FSN Valleylab™ Verification 

Form

FSN neoBLUE Warning

FSN neoBLUE ReplyForm

18.07.2016.

N Latex ß2-Microglobulin & DV Flex 

Reagent B2MIC; / OQWU155, 

OQWU215; & K7024

Siemens Healthcare 

Diagnostics Products GmbH
Korektīvās darbības FSN Siemens

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

18.07.2016. Coombs Control reagent / Pelicheck panel Sanquin Reagents Izplatīšanas pārtraukšana
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

18.07.2016.
The BeneVision N22 and N19 patient 

monitors

Shenzhen Mindray Bio-

Medical Electronics Co., Ltd. 
Korektīvās darbības FSN BeneVision 

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

18.07.2016. AUTOPLEX SYSTEM Stryker Instruments Atsaukums FSN Autoplex

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

FSN Merge CADStream A

FSN Merge CADStream B

 1.07.2016. Molift Air 205 & 3000 Etac AS, Etac Supply Gjøvik Korektīvās darbības FSN Molift Air

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

 1.07.2016.
PHIL (Precipitating Embolic Injectable 

Liquid) Non-Adhesive Liquid System
MicroVention, Inc. Atsaukums FSN PHIL

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

 1.07.2016. Babytherm 8004 & Babytherm 8010 Drägerwerk AG & Co.KGaA Korektīvās darbības FSN Babytherm

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

18.07.2016.
Covidien Valleylab™ Laparoscopic 

Electrodes
Covidien llc Atsaukums

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

18.07.2016. neoBLUE LED Phototherapy System Natus Medical Incorporated Korektīvās darbības

 1.07.2016. Merge CADstream Merge Healthcare Korektīvās darbības

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-G210-Incubator-20160722.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Primedic-AkuPak-20160722.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Fixture-20160722.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Heater-Cooler-20160718.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Valleylab-20160718.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Valleylab-Verification-Form-20160718.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Valleylab-Verification-Form-20160718.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-neoBLUE-Warning-20160718.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-neoBLUE-ReplyForm-20160718.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-20160718.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-BeneVision-20160718.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Autoplex-20160718.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Merge-CADStream-A-20160701.doc
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Merge-CADStream-B-20160701.doc
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Molift-Air-20160701.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-PHIL-20160701.docx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Babytherm-20160701.pdf


 1.07.2016.

OptraPol Small Flame, OptraPol 

PromoPack, OptraPol TestPack, OptraPol 

Assortment, OptraPol Cup Refill, Tetric N-

Ceram System Kit A2/N Univ. 6g, Telio CS 

C&B Starter Kit A2, Direct Restoratives 

Workshop Kit, Composite Workshop Kit 

(Emp. Bulk Fill)

Ivoclar Vivadent AG Atsaukums FSN OptraPol
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

FSNA SurgicalMeshes

FSNB SurgicalMeshes

FSNC SurgicalMeshes

 1.07.2016. Access Free T3 Beckman Coulter Inc. Atsaukums FSN Access Free

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

17.06.2016.

Dimension® & Dimension Vista® 

Creatinine, DF33B (SMN 

10872079)/K1033A (SMN 10872082)

Siemens Healthcare 

Diagnostics
Korektīvās darbības FSN Dimension

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

17.06.2016. NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S B.Braun Surgical, S.A. Atsaukums FSN Novosyn
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

FSN Target Nano

FSN Product list

17.06.2016. VentStar Oxylog3000F (P) 190 Drägerwerk AG & Co.KGaA Korektīvās darbības FSN Oxylog

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

10.06.2016.
AIRVO2 Humidifier / myAIRVO2 

Humidifier

Fisher & Paykel Healthcare 

Ltd
Korektīvās darbības FSN AIRVO2

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

10.06.2016. 7fr 15cm CVC custom kit Biometrix BV Atsaukums FSN CVC 3
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

10.06.2016. Ceramic Hip Prostheses 
Smith & Nephew Orthopaedics 

AG / Smith & Nephew Inc.
Korektīvās darbības FSN Hip Prostheses LV

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

03.06.2016. FLUOROCELL PLT Sysmex Corporation Japan Atsaukums FSN Fluorocell 
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

27.05.2016.
ETHICON PHYSIOMESH™ Flexible 

Composite Mesh

Johnson & Johnson 

International
Atsaukums FSN Ethicon

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

27.05.2016. LIFEPAK® 15 monitor/defibrillator Physio-Control, Inc. Korektīvās darbības FSN Lifepak15 LV

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

17.06.2016. Target Detachable Coils - Target Nano Stryker Neurovascular Atsaukums
saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

 1.07.2016.

Advantage™ and Advantage Fit™ System, 

Transvaginal Sling; Lynx™System, 

Suprapubic Sling; Obtryx™ System, 

(Curved or Halo), Transobturator Sling u.c.

Boston Scientific Corporation Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-OptraPol-20160701.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSNA-SurgicalMeshes-20160701.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSNB-SurgicalMeshes-20160701.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSNC-SurgicalMeshes-20160701.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Access-Free-20160701.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Dimension-20160617.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Novosyn-20160617.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Target-Nano-20160617.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Product-list-20160617.xlsx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Oxylog-20160617.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-AIRVO2-20160610.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-CVC-3-20160610.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Hip-Prostheses-LV-20160610.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Fluorocell-20160603.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Ethicon-20160527.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Lifepak15-LV-20160527.pdf


27.05.2016.
Vista Enzyme 2 calibrator and Dimension 

Enz II cal 52903

Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc
Korektīvās darbības FSN Siemens ALT

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

27.05.2016. Edwards Commander Delivery System Edwards Lifescences LLC Korektīvās darbības FSN Edwards LV

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

20.05.2016.
ARCHITECT STAT High Sensitive 

Troponin-I 

Abbott Ireland Diagnostics 

Division 
Atsaukums FSN Architect rev2

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

20.05.2016. ADVIA Centaur TnI-Ultra ™ Millipore (UK) Ltd Korektīvās darbības FSN Siemens Biotin

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

20.05.2016. Dental Precision Attachments HERAEUS KULZER GmbH Atsaukums FSN AlphadentNV 
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

20.05.2016.

Activa PC Neurostimulator, Activa SC 

Multi-program Neurostimulator, Activa 

PC+S, Activa RC Multi-Program 

Rechargable

Medtronic Inc. Korektīvās darbības FSN Medtronic

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

20.05.2016. DBS Extension Medtronic Inc. Korektīvās darbības FSN Dear Customer Letter

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

09.05.2016.

Laryngeal-Tube LTS-D / size 4, single use, 

sterile; Laryngeal-Tube LTS-D / size 2, 

single use, sterile

VBM MEDIZINTECHNIK 

GmbH
Korektīvās darbības FSN LTS-D

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- nav zināms

09.05.2016. CELL-DYN Emerald Cleaner ABBOTT LABORATORIES Atsaukums FSN Cell-Dyn recall Rev01
saskaņā ar ražotāja sniegto 

informāciju- ir pieejama

09.05.2016. Terumo® Destination® Guiding Sheath Terumo Medical Corporation Atsaukums FSN Terumo

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

09.05.2016. ADVIA Chemistry Lipase Reagent
Siemens Healthcare 

Diagnostics
Korektīvās darbības FSN Siemens

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN Volcano

FSN Volcano tehn

FSN Volcano atbilde

09.05.2016. Ceka-Preciline Alphadent NV Atsaukums FSN Alphadenta LV
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

09.05.2016. Redcord Axis Redcord AS Atsaukums FSN Redcord
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

09.05.2016. SW V 3.2.x, 3.3,  3.4 on S5/Core Volcano Corporation Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-ALT-20160527.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Edwards-LV-20160527.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Architect-rev2-20160520.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-Biotin-20160520.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-AlphadentNV-20160520.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Medtronic-20160520.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Dear-Customer-Letter-20160520.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-LTS-D-20160509.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Cell-Dyn-recall-Rev01-20160509.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Terumo-20160509.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-20160509.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Volcano-20160509.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Volcano-tehn-20160509.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Volcano-atbilde-20160509.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Alphadenta-LV-20160509.doc
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Redcord-20160509.pdf


FSN Beacon Tip & Procedure 

packs

Customer Response Form

Product Listing PP

FSN Beacon Tip & Procedure 

packs

Customer Response Form

Product Listing BT

22.04.2016.
Dimension / Dimension Vista / ADVIA 

Chemistry Systems

SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS, Inc.
Korektīvās darbības FSN Dimension & ADIVA 

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

22.04.2016.
E.CAM and Symbia family of gamma 

camera systems

SIEMENS MEDICAL 

SOLUTIONS USA, INC.
Korektīvās darbības FSN Siemens

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN Pentaray

FSN Pentaray apstiprin.

15.04.2016. Lotus™ Valve System Boston Scientific Corporation Korektīvās darbības FSN Lotus™ Valve

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

15.04.2016. Hitachi Aloka HITACHI, Ltd. Korektīvās darbības FSN Hitachi

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

15.04.2016. ADVIA Centaur CP 10309710
SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS, Inc.
Korektīvās darbības FSN ADVIA Centaur®CP

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

08.04.2016. Monitor Suspension System / GD60 MAVIG GmbH Korektīvās darbības FSN MAVIG

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

01.04.2016. CELL-DYN Emerald Cleaner ABBOTT LABORATORIES Atsaukums FSN CELL-DYN recall

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

FSN Architec 

FSN Architec LOT

24.03.2016. Dialog, Dialog Advanced, Dialog+ B.Braun Avitum AG Korektīvās darbības BBraun Dialog
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

Olympus Customer Letter

TJF-Q180V_OM_5.0

WILLIAM COOK EUROPE, 

Aps
Atsaukums

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

24.03.2016.
EVIS EXERA II 

VIDEODUODENOSCOPE TJF-Q180V

Olympus Medical Systems 

Corp.
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

22.04.2016.
PENTARAY® NAV CATHETER, 

PENTARAY® NAV eco CATHETER
Biosense Webster, Inc. Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

22.04.2016. Beacon Tip Angiographic Catheters Cook Incorporated Atsaukums
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

01.04.2016. ARCHITECT Estradiol Reagent kit
Abbott Ireland Diagnostics 

Division 
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

22.04.2016. Procedure packs 

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Beacon-Tip-Procedure-packs-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Beacon-Tip-Procedure-packs-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Customer-Response-Form-20160425.doc
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Product-Listing-PP-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Beacon-Tip-Procedure-packs-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Beacon-Tip-Procedure-packs-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Customer-Response-Form-20160425.doc
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Product-Listing-BT-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Dimension-ADIVA-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Pentaray-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Pentaray-apstiprin-20160425.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Lotus-Valve-20160415.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Hitachi-20160415.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-ADVIA-Centaur-CP-20160415.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-MAVIG-20160411.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-CELL-DYN-recall-20160401.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Architec-20160401.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Architec-LOT-20160401.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/BBraun-Dialog-20160324.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/Olympus-Customer-Letter-20160324.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/TJF-Q180V_OM_5.0-20160324.pdf


TJF-Q180V_RM_6.0

11.03.2016.
TF Adaptive Gutta Percha Point Size SM3 

50pk
SybronEndo Atsaukums FSN TF Adaptive 

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

11.03.2016. Triglycerides_2, Concentrated (TRIG_c)
SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS, Inc.
Atsaukums FSN ADVIA

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

11.03.2016. TOPAZ Microdebrider ArthroCare Corporation Atsaukums FSN Topaz
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

11.03.2016. E.CAM un Symbia E family

SIEMENS MEDICAL 

SOLUTIONS USA, Inc. 

(Molekular Imaging)

Korektīvās darbības FSN Siemens

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

11.03.2016.

CT Scanners: LightSpeed Ultra (8-slice 

MDAS), LightSpeed Plus (4-slice MDAS), 

LightSpeed QX/i (4-slice MDAS), 

LightSpeed 16 (MDAS Only); PET CT 

Scanners: Discovery ST, Discovery LS

GE MEDICAL SYSTEMS, 

LLC
Korektīvās darbības FSN PET Service

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

11.03.2016.
QuikRead go wrCRP, QuikRead go 

wrCRP+Hb
Orion Diagnostica Oy Atsaukums FSN Orion

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

11.03.2016. Estradiol III, Estradiol II
ROCHE DIAGNOSTICS 

GmbH
Korektīvās darbības FSN Estradiol

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

26.02.2016. Extension Device Maquet GmbH Korektīvās darbības FSN Maquet
saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

FSN Trumpf 

FSN Trumpf pielikums

FSN Trumpf apstiprin.

26.02.2016. On-Board imager® with CBCT
VARIAN MEDICAL 

SYSTEMS Ltd.
Korektīvās darbības FSN CBCT

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN Olympus

FSN Olympus Form 

12.02.2016.
BCS System/ BCS XP Analyzer System / 

OVIO032, OVOB032

Siemens Healthcare 

Diagnostics Products GmbH
Korektīvās darbības FSN BCS System

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN Carestation investig.

FSN Carestation

24.03.2016.
EVIS EXERA II 

VIDEODUODENOSCOPE TJF-Q180V

Olympus Medical Systems 

Corp.
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

Korektīvās darbības
saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

26.02.2016.
TruLight 3000, TruLight 5000, iLED, 

Helion, Xenion

TRUMPF Medizin Systeme 

GmbH + Co. KG
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

26.02.2016. Olympus Suction Pump

12.02.2016. Carestation 620 A1 / 650 A1 / 650c A1
Datex-Ohmeda, Inc. (GE 

Healthcare)

KeyMed (Medical & Industrial 

Equipment) Ltd
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/TJF-Q180V_RM_6.0-20160324.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-TF-Adaptive-20160311.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-ADVIA-20160311.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Topaz-20160311.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-20160311.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-PET-Service-20160311.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Orion-20160311.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Estradiol-20160311.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Maquet-20160226.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Trumpf-20160226.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Trumpf-pielikums-20160226.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Trumpf-apstiprin.-20160226.docx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-CBCT-20160226.docx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Olympus-20160226.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Olympus-Form-20160226.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-BCS-System-20160212.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Carestation-investig-20160212.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Carestation-20160212.pdf


12.02.2016.
Nellix EndoVascular Aneurysm Sealing 

System
Endologix, Inc. Korektīvās darbības FSN Nellix 

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

12.02.2016.
Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin, Garbin 

Plus, Trilogy 02, Trilogy 202, Trilogy EC
Philips Respironics Korektīvās darbības FSN Trilogy

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN 2014 Dec

FSN 2015 Aug

FSN2015 Dec

FSN Puritan

FSN Puritan codes

29.01.2016. h/p/cosmos treadmill
h/p/cosmos sports & medical 

GmbH
Korektīvās darbības FSN treadmill

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

FSN  Juno DRF

FSN Apollo

FSN Roche

FSN Roche pielikums

29.01.2016. Heater-Cooler Unit Maquet GmbH Korektīvās darbības FSN Maquet

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

29.01.2016.
ARCHITECT STAT High Sensitive 

Troponin-I 

Abbott Ireland Diagnostics 

Division 
Atsaukums FSN ARCHITECT STAT

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

22.01.2016.
Eclipse™ Treatment Planning System _ 

Eclipse™ Treatment Planning System H48

VARIAN MEDICAL 

SYSTEMS INC.
Korektīvās darbības FSN Varian Eclipse

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

22.01.2016.
HomeChoice Automated PD System and 

HomeChoice PRO Automated PD System
BAXTER HEALTHCARE SA Korektīvās darbības FSN Baxter 

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

FSN Datex-Ohmeda

FSN Datex-Ohmeda pielikums

15.01.2016.
Oxylog 3000, Oxylog 3000 plus and 

Oxylog 2000
Drägerwerk AG & Co.KGaA Korektīvās darbības FSN Oxylog

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

15.01.2016.
BEAVER 4.0mm Banana Blade, sterile 

disposable
Smith & Nephew Inc. Atsaukums FSN Beaver

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

05.02.2016. Puritan Bennett 980  Ventilator Covidien LLC Korektīvās darbības
saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

Korektīvās darbības

29.01.2016.
Apollo / DRF/ EZ / EZ DRF; Clinodigit 

EVO, JunoDRF
Villa Sistemi Medicali S.p.A. Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

Accu-Chek Inform II Base Units (BU), 

Handheld Base Units (HBU) used for 

CoaguChek Professional meters, cobas 

ROCHE DIAGNOSTICS 

GmbH
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

22.01.2016.
Aespire 7900, Aespire View, Aestiva 7900, 

Aestiva MRI, Aisys,  Amingo, Avance, 

Aisys CS2, and Avance CS2

Datex-Ohmeda, Inc. (GE 

Healthcare)

29.01.2016.

Ellipse™, Fortify Assura™, Unify, 

Assura™, and Quadra Assura™ 

Implantable Cardioverter Defibrillators 

(ICDs) and Assurity™and Allure™ 

12.02.2016. St. Jude Medical Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Nellix-20160212.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Trilogy-20160212.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-2014-Dec-20160212.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-2015-Aug-20160212.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-2015-Dec-20160212.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Puritan-20160205.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Puritan-codes-20160205.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-treadmill-20160129.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Juno-DRF-20160129.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Apollo-20160129.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Roche-20160129.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Roche-pielikums-20160129.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Maquet-20160129.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-ARCHITECT-STAT-20160129.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Varian-Eclipse-20160122.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Baxter-20160122.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Datex-Ohmeda-20160122.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Datex-Ohmeda-pielikums-20160122.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Oxylog-20160226.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Beaver-20160115.pdf


FSN Roche cobas

FSN Roche cobas pielikums

FSN Trumpf LV

FSN Trumpf LV pielikums

08.01.2016. Quench Line
Siemens AG, Medical 

Solutions, Business Unit MR
Korektīvās darbības FSN Siemens

saskaņā ar kompetentās 

institūcijas sniegto informāciju- 

ir pieejama

08.01.2016.
Specify™ 5-6-5 Surgical Lead and 

Specify™ 2x8 Surgical Lead
Medtronic Inc. Korektīvās darbības FSN Specify

saskaņā ar ražotāja autorizētā 

pārstāvja sniegto informāciju- ir 

pieejama

08.01.2016.
TruLight 3000, TruLight 5000, iLED 3, 

iLED 5, TruV

TRUMPF Medizin Systeme 

GmbH + Co. KG
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

08.01.2016.
cobas b 123 FLUID PACK 200; cobas b 

123 FLUID PACK 400; cobas b 123 

FLUID PACK 700; cobas b 123 FLUID 

ROCHE DIAGNOSTICS 

GmbH
Korektīvās darbības

saskaņā ar ražotāja  sniegto 

informāciju- ir pieejama

https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Roche-cobas-20160108.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Roche-cobas-pielikums-20160108.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Trumpf-LV-20160108.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Trumpf-LV-pielikums-20160108.docx
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Siemens-20160108.pdf
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/FSN/FSN-Specify-20160108.pdf

